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I N T R O D U C C I Ó N 
La endodoncia es la parte de la odontología que se ocupa de la morfología, fisiología y 
patología de la pulpa dental y los tejidos perirradiculares, así como de su correspondiente 
tratamiento (1,2). En el año 1974, Schilder (3) introdujo el concepto de limpieza y 
desinfección del sistema de conductos, cuyo principal objetivo es la preparación 
mecánica y la desinfección química del sistema de conductos radiculares para 
posteriormente, realizar un sellado tridimensional del mismo (3–5). 
Antiguamente la endodoncia, debido a la utilización de los instrumentos manuales, era 
un tratamiento tedioso y complejo. La introducción, por Civjan y cols. (6) en el año 1975, 
del primer instrumento endodóncico fabricado con la aleación de níquel-titanio (NiTi) 
supuso un gran avance en el campo de la endodoncia. Además, con la posterior 
introducción de los sistemas rotatorios, los errores derivados de la utilización de limas 
manuales de acero inoxidable durante la preparación de los conductos disminuyeron y 
se perfeccionó y agilizó la realización del tratamiento de conductos (7–11).  
Las principales ventajas de estos sistemas rotatorios de NiTi respecto a los de acero 
inoxidable son su mayor flexibilidad (7) y el incremento de la capacidad de corte, 
reduciendo así la fatiga del operador y el tiempo empleado para conformar el conducto 
(12); además, por su capacidad para crear preparaciones centradas en el eje del 
conducto, respetan más la anatomía del conducto (13). Por último, disminuyen los errores 
inherentes a la instrumentación con limas de acero como son la remoción excesiva de 
estructura dental, la formación de escalones, el transporte apical e incluso la perforación 
de la raíz (10,11,14,15). 
Los sistemas rotatorios han revolucionado la endodoncia, sin embargo, surge un 
inconveniente que no había preocupado tanto al clínico anteriormente, que son las 
fracturas de estos sistemas rotatorios dentro de los conductos (16–19). Cuando se 
produce una fractura en el interior del conducto radicular, el pronóstico de nuestro 
tratamiento es incierto, ya que el fragmento fracturado impide o bloquea el acceso hasta 
el ápice; y por lo tanto empeora la eficacia de la limpieza y la conformación del conducto, 
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lo que puede afectar el resultado final del tratamiento. La incidencia de fractura de los 
sistemas rotatorios oscila entre el 0,09% y el 5% (20–25). 
Los sistemas rotativos de NiTi, durante la instrumentación están sujetos a dos tipos 
diferentes de tensiones, la torsional y la cíclica, lo que provoca que se fatiguen y puedan 
fracturarse. Según su mecanismo de producción se clasifican en fracturas por fatiga cíclica 
y en fracturas por torsión. Siendo la primera la más frecuente (17,25–27).  
Con el fin de incrementar la resistencia a la fractura de las limas y por lo tanto aumentar la 
seguridad durante la instrumentación endodóncica, se han realizado varias vías de 
investigación. Así, numerosos autores han estudiado los factores que influyen en mayor 
medida en la fractura de los sistemas rotatorios de NiTi. Éstos son los factores anatómicos 
como el radio y ángulo de curvatura del conducto radicular (16,27–29), y los factores 
relacionados con el instrumento, como el diseño, el proceso de fabricación y la aleación 
de NiTi de los sistemas rotatorios (30,31). Como era de esperar, también influyen los 
factores relacionados con el operador y los relacionados con la técnica de uso de estos 
sistemas rotatorios (31–34).  
La remoción de la lima fracturada del interior del conducto es bastante complicada y a 
veces imposible, aún en manos expertas, teniendo que invertir mucho tiempo por parte 
del dentista como del paciente. La dificultad de eliminación del fragmento fracturado, 
junto con la posible necesidad de intervención quirúrgica y molestias para el paciente, 
influye en que los investigadores y fabricantes estudien y desarrollen nuevos diseños, 
aleaciones y tratamientos de superficie para mejorar la resistencia de estos sistemas 
















J U S T I F I C A C I Ó N  E  H I P Ó T E S I S 
En la odontología actual, tanto para el clínico como para el paciente, la conservación a 
largo plazo de la pieza dentaria se ha convertido en un objetivo prioritario evitando así, 
en la medida de lo posible, su extracción. Como hemos descrito en la introducción, los 
sistemas rotatorios son cada vez más utilizados en endodoncia y están en continua 
evolución. Sin embargo, la fractura de estos sistemas rotatorios de manera inesperada 
dentro de los conductos sigue siendo una de las principales preocupaciones y 
complicaciones durante la endodoncia (19). Estos sistemas rotatorios presentan mejoras 
que aportan al clínico una mejor capacidad para conformar los conductos radiculares, en 
menos tiempo y con técnicas más sencillas (36,37). La constante evolución de estos 
sistemas, con modificaciones en las técnicas de uso, en el diseño o en la aleación; hacen 
necesaria una evaluación continua de estas nuevas limas con el fin de determinar las 
mejoras que aportan respecto sus predecesoras.   
Por todo lo anteriormente mencionado, y para intentar mejorar la evidencia científica al 
respecto, surge realizar el presente trabajo de investigación con el objeto de conocer 
cómo afectan los diferentes factores a la resistencia a la fatiga cíclica de los sistemas 
rotatorios. Existe mucha literatura al respecto para la cual se utilizan dispositivos in vitro 
que permiten valorar la resistencia a la fatiga cíclica de manera estática y de manera 
dinámica. Sin embargo, según hemos podido constatar, son pocos los artículos que 
relacionan los hallazgos obtenidos entre ambos dispositivos. Por eso hemos querido 
estudiar las diferencias que pudieran existir al realizar las pruebas de resistencia a la fatiga 
cíclica de manera estática y de manera dinámica. 
La relevancia de este estudio radica en tener una aproximación de la resistencia a la fatiga 
cíclica de diferentes sistemas de NiTi y su aplicación a la práctica clínica diaria, ya que 
comprender los mecanismos que intervienen en la producción de estas fracturas aporta 




Se plantearon las siguientes hipótesis nulas de trabajo: 
1. Los sistemas rotatorios con aleación de NiTi convencional no presentarán diferencias 
significativas en la resistencia a la fatiga cíclica con respecto a los fabricados con 
nuevas aleaciones. 
2. La anatomía del conducto radicular no afectará en la resistencia a la fatiga cíclica.  
3. Las diferentes secciones transversales de los sistemas rotatorios no influirán en la 
resistencia a la fatiga cíclica. 
4. No hay diferencias significativas en los resultados obtenidos utilizando pruebas de 



















O B J E T I V O S 
El propósito del presente estudio fue evaluar in vitro los factores que afectan a la 
resistencia a la fractura por fatiga cíclica estática y dinámica de diferentes sistemas 
rotatorios. Los objetivos fueron: 
1. Comparar la resistencia a la fatiga cíclica de sistemas rotatorios con diferentes 
aleaciones de NiTi (NiTi convencional, M-Wire y CM-Wire: Gold Wire y Blue Wire). 
2. Evaluar la influencia de la anatomía del conducto radicular, analizando la influencia 
del ángulo de curvatura, en la resistencia a la fatiga cíclica.  
3. Evaluar la influencia de la sección transversal de los sistemas rotatorios en la 
resistencia a la fatiga cíclica. 
4. Estudiar las diferencias que pueda haber en los resultados obtenidos, realizando la 



















R E V I S I Ó N   B I B L I O G R Á F I C A 
1. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica de estudios y revisiones sistemáticas 
publicados hasta 2019, mediante la búsqueda en dos bases de datos, MEDLINE a través 
de PubMed y ScienceDirect, Scopus. Como palabras clave para la búsqueda se 
emplearon los términos MeSH: “nickel–titanium alloys”, “nickel-titanium rotary 
instruments”, “cyclic fatigue resistance”, “static cyclic fatigue”, “dynamic cyclic fatigue”, 
“fracture nickel-titanium rotary instruments”, “fracture outcome”, “fracture prognosis”, 
“ProTaper Universal”, “ProTaper Next”, “ProTaper Gold”, “Profile Vortex Blue”. Estas 
palabras claves se combinaron con los operadores booleanos AND u OR. La búsqueda 
se completó con una revisión de las referencias de los artículos seleccionados para 
verificar si había estudios adicionales relevantes no encontrados en la búsqueda inicial de 
la literatura. Asimismo, se consultaron los libros “Vías de la pulpa. 10ª Edición” y 
“Endodoncia. Técnicas clínicas y bases científicas. 4ª Edición”. 
Los artículos incluidos en la revisión bibliográfica cumplieron los siguientes criterios:  
- Estudios sobre los factores que afectan a la resistencia a la fatiga cíclica de los 
sistemas rotatorios utilizados en el presente estudio. 
- Estudios sobre aleaciones de níquel-titanio de los sistemas rotatorios. 
- Revisiones y revisiones sistemáticas sobre aleaciones de níquel-titanio, fractura de 
sistemas rotatorios y factores que afectan a la resistencia a la fatiga cíclica. 
- Estudios prospectivos o retrospectivos sobre la incidencia y pronóstico de las 
fracturas de los sistemas rotatorios. 
- Publicados en inglés o español.  
- Publicados desde el año 2006, con la excepción de estudios clásicos para apoyar 
los conceptos revisados.  
Se excluyeron los artículos que no cumplieron los criterios de inclusión y los que 
presentaban en su elaboración un tamaño muestral menor de 30. 
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2. ASPECTOS GENERALES 
2.A. CONCEPTO ENDODONCIA. ETIOLOGÍA DE LA PATOLOGÍA PULPAR. ÉXITO 
Y FRACASO 
La endodoncia es una subdivisión de la odontología conservadora que se ocupa de la 
anatomía, fisiología y patología de la pulpa dental y de los tejidos perirradiculares. 
Además, se dedica a la etiología, prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías 
o lesiones de la pulpa y tejidos perirradiculares (2,38). Las causas más frecuentes que nos 
llevan a realizar una endodoncia son las caries, los traumatismos, las fracturas dentales y 
la patología periodontal. El principal factor etiológico de la afectación pulpar son los 
microorganismos, ya sea por contacto directo con ella o a través de los túbulos destinarios 
(2,39).  
Los objetivos principales de la endodoncia se centran en preservar la vitalidad de la pulpa 
y eliminar la enfermedad endodóncica, eliminando el tejido de la pulpa infectada; y así 
restaurar las estructuras perirradiculares manteniendo el diente como una unidad de 
masticación funcional durante el mayor tiempo posible (5,40). 
Podemos hablar de éxito en endodoncia cuando encontramos una ausencia clínica de 
síntomas y una curación radiográfica de la lesión periapical. Gutmann (41) consideró éxito 
de la endodoncia cuando en la evaluación clínica no hay sensibilidad a la percusión ni a 
la palpación ni otras molestias, la movilidad es fisiológica, no existen fístulas ni signos de 
inflamación, la función del diente es normal y en la evaluación radiográfica el ligamento 
periodontal se observa normal habiendo desaparecido la patología periapical previa. 
Varios autores (3,42) observaron que el éxito de la endodoncia depende de una correcta 
preparación mecánica y desinfección química del conducto, de un sellado tridimensional 
y hermético de los conductos, y de una correcta restauración coronal con un buen ajuste 
que evite la aparición de filtraciones.  
El fracaso endodóncico se caracteriza por la persistencia radiográfica de periodontitis 
periapical con o sin síntomas clínicos. Strindberg (43) consideró fracaso de la endodoncia 
cuando a nivel clínico se presenta sensibilidad a la percusión, presencia de tumefacción 
y/o fistula, dolor a la masticación, movilidad aumentada, así́ como incapacidad de 
masticación; y a nivel radiográfico el ligamento periodontal se observa ensanchado y no 
hay reparación o incluso aumenta de tamaño la patología periapical. Los principales 
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factores etiológicos del fracaso del tratamiento de conductos son la persistencia de 
microorganismos en el interior o en la parte apical del sistema de conductos radicular y 
la filtración de la gutapercha por filtración coronal (44,45).  
 
2.B. CONCEPTO PREPARACIÓN BIOMECÁNICA  
La preparación biomecánica del conducto radicular es la etapa de la endodoncia durante 
la cual los microorganismos, las bacterias y el tejido pulpar son removidos del interior de 
los conductos radiculares. Consta de dos etapas principales que son: la conformación 
mecánica de los conductos mediante instrumentos endodóncicos y la desinfección 
química mediante soluciones irrigantes (3,5). La conformación mecánica del conducto 
radicular puede realizarse utilizando instrumentos manuales, en combinación o no, de 
instrumentos rotatorios accionados por motor. Independientemente del instrumento que 
utilicemos, los objetivos son crear una preparación uniforme y cónica hacia apical, 
conservar la anatomía original del conducto radicular y conservar la posición del foramen 
apical, manteniéndolo tan pequeño como sea posible (3,38,39) (Figura 1). 
 
Figura 1. Diagrama de los objetivos de la conformación mecánica del conducto radicular. 
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3. ALEACIONES EN ENDODONCIA 
Una aleación es un producto homogéneo, obtenido por fusión, compuesto de dos o más 
elementos químicos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal (46). En odontología 
las aleaciones de metales básicos se usan para fabricar aparatos e instrumentos, las 
aleaciones más utilizadas son las de acero inoxidable y las de níquel-titanio (14,47). La 
primera vez que se utilizó la aleación de NiTi en odontología fue en el campo de la 
ortodoncia (48).  
 
3. A. ALEACIÓN DE ACERO INOXIDABLE   
Hasta hace 20 años, la mayoría de las limas endodóncicas estaban fabricadas de acero 
inoxidable. Esta aleación de acero inoxidable posee buena resistencia a la corrosión, a la 
fractura y buena dureza (47), pero tienen una rigidez intrínseca que aumenta a medida 
que aumenta el tamaño del instrumento y, por lo tanto, un límite elástico bajo (14,49). 
Como consecuencia, durante la instrumentación de un conducto curvo, aunque las pre-
curvemos las limas de acero inoxidable, intentan volver a su forma original, produciendo 
un mayor número de complicaciones durante la conformación de los conductos, como 
son la remoción excesiva de estructura dental, la formación de escalones, el transporte 
apical e incluso la perforación de la raíz (10,11,14,15). 
 
3.B. ALEACIÓN DE NITI CONVENCIONAL 
La aleación de NiTi está formada por dos elementos metálicos que son el níquel cuyo 
símbolo es Ni y el titanio cuyo símbolo es Ti. También es conocida como Nitinol, acrónimo 
de los elementos que la forman “Ni” para níquel, “Ti” para titanio y “Nol” del Naval 
Ordnance Laboratory, lugar donde fue desarrollada por William F. Buehler y F. Wang (50) 
a principios de la década de 1960 en White Oak, Maryland, EE. UU. 
Desde entonces, se han realizado numerosas investigaciones para entender y mejorar la 
mecánica de su comportamiento y sus propiedades. Civjan y cols. (6) en el año 1975 
introdujeron por primera vez la aleación de NiTi en el campo de la endodoncia, 
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fabricando el primer instrumento de NiTi. El primer estudio de investigación comparando 
limas fabricadas con aleación de NiTi frente a las fabricadas con acero inoxidable lo 
realizaron Walia y cols. (7), demostrando que la nueva aleación presentaba una mayor 
flexibilidad y resistencia a la fractura en comparación con la aleación de acero inoxidable. 
Estos resultados han sido comprobados posteriormente en numerosos estudios 
(10,11,14,19,51–54). 
 
3.C. METALURGIA DE LA ALEACIÓN DE NITI 
Las propiedades metalúrgicas de la aleación de NiTi influyen en el rendimiento clínico y 
en las propiedades mecánicas de los instrumentos de NiTi. Así, el conjunto de técnicas y 
modificaciones que se aplican a estos metales para obtener la aleación de NiTi, que 
incluyen la variación de la composición, la microestructura y la transformación entre las 
fases cristalográficas (37), confieren a los instrumentos fabricados con esta aleación, sus 
dos propiedades mecánicas más características que son la súperelasticidad y la memoria 
de forma (4,14). 
 
3.C.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ALEACIÓN DE NITI 
La composición química de la aleación de NiTi convencional utilizada para la fabricación 
de instrumentos endodóncicos contiene aproximadamente un 56% en peso de níquel y 
un 44% en peso de titanio, con una relación equiatómica 1:1 entre ambos metales (14). 
Estos átomos de níquel y de titanio pueden disponerse en diferentes formas espaciales, 
dando lugar a diferentes formas microestructurales o cristalográficas (14,55). Las 






3.C.2. FASES MICROESTRUCTURALES DE LA ALEACIÓN DE NITI 
Las fases microestructurales en las que se puede encontrar la aleación de NiTi son la fase 
austenítica, la fase pre-martensítica y la fase martensítica (14,49) (Figura 2). Es importante 
entenderlas puesto que la aleación de NiTi tendrá diferentes propiedades mecánicas en 
función de la fase cristalográfica en la que se encuentre, ya que adquiere las 
características y propiedades de cada una de estas fases (37,57,58). 
 
Fase austenítica  
En la fase austenítica, también llamada fase primaria o de alta temperatura, los átomos se 
colocan formando una estructura cristalográfica cúbica B2 de caras centrada en el cuerpo. 
Es la fase más dura y resistente y se caracteriza por tener un comportamiento elástico, es 
decir, tras ceder la fuerza que provoca la deformación, el material recupera su disposición 




En la fase martensítica o fase de baja temperatura, los átomos se orientan creando una 
estructura cristalográfica monoclínica B19'. La aleación de NiTi está en esta fase a baja 
temperatura (49,59). La fase martensítica es fácilmente deformable y flexible y se 
caracteriza por tener un comportamiento plástico, es decir, tras el cese de la fuerza que 
provoca la deformación, la aleación mantiene dicha deformación. Estas propiedades la 
han convertido en la fase ideal de la aleación de NiTi para muchas aplicaciones. Además, 







La fase pre-martensítica o fase R, es una fase intermedia que aparece antes de la 
transformación martensítica, debido al estrés que se produce durante esta 
transformación. Sus átomos forman una estructura cristalográfica romboidal 
distorsionada de la estructura B2 (49,60,65). La fase R es habitual encontrarla en los 
instrumentos de NiTi sometidos a tratamientos termomecánicos (66,67).  
Figura 2. Fases microestructurales de la aleación de NiTi. 
 
3.C.3. PROPIEDADES DE LA ALEACIÓN DE NITI 
La aleación de NiTi es capaz de pasar de una fase microestructural a otra distinta si se 
somete a estrés mecánico o a un cambio de temperatura. La transición entre sus fases 
microestructurales es lo que confiere sus dos propiedades mecánicas más características 
que son la súperelasticidad y la memoria de forma (4,14).  
 
Memoria de forma o efecto de memoria de forma 
La memoria de forma del NiTi que ha sufrido una deformación es la capacidad para 
recuperar su forma original cuando se calienta. Esto significa que después de la 
deformación plástica permanecerá deformado hasta que vuelva a ser calentado, 
momento en el que volverá a su forma original (Figura 3). Normalmente sucede durante 








FASE AUSTENÍTICA FASE PRE-MARTENSÍTICA FASE MARTENSÍTICA
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Figura 3. Representación del efecto de memoria de forma en la aleación NiTi. 
 
Súperelasticidad  
La súperelasticidad del NiTi es la capacidad para resistir una carga o tensión aplicada sin 
sufrir una deformación permanente, es decir, una vez que el esfuerzo se retira la 
deformación se invierte y el material recupera su forma original. La súperelasticidad 
ocurre por la transformación de la fase austenita estable a la fase de martensita inducida 
por estrés. Por lo tanto, esta propiedad es consecuencia de la aplicación de presión 
(14,19,55,64) (Figura 4). Para utilizar el comportamiento superelástico, los fabricantes 
dejan las limas de NiTi en su fase de austenita a la temperatura corporal (14,37,68). 
 











3.C.4. TRANSFORMACIÓN ENTRE LAS FASES MICROESTRUCTURALES DE LA 
ALEACIÓN DE NITI 
Antes de explicar el proceso de transformación entre las diferentes fases 
microestructurales es importante nombrar las cuatro temperaturas de transición o 
transformación asociadas con este tipo de metamorfosis, que son la temperatura de inicio 
de austenita (As), la temperatura de acabado de austenita (Af), la temperatura de inicio 
de martensita (Ms) y la temperatura de acabado de martensita (Mf) (14,69). 
 
Histéresis  
La histéresis es un fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia 
previa y que se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce (46). La 
histéresis en la aleación de NiTi es la diferencia entre las temperaturas de transición al 
calentar y enfriar la aleación. Esta diferencia puede ser de hasta 20-30°C, en la práctica 
clínica, significa que una aleación diseñada para ser completamente transformada por la 
temperatura corporal al calentarse (Af<37°C) requiere un enfriamiento a 
aproximadamente +5°C para volver a transformarse completamente en martensita (Mf). 
Siendo el rango de temperatura para la transformación de martensita a austenita mayor 
que el de la transformación inversa al enfriar (50) (Figura 5).  
Encontramos la aleación de NiTi en fase austenítica estable cuando está a una 
temperatura alta (100˚C). Si la aleación de NiTi en austenita se enfría, comienza a cambiar 
a martensita. Al enfriarse, los cristales de la aleación van cambiando su disposición 
microestructural variando de B2-cúbica a B19’-monoclínica de forma gradual, 
reduciéndose así el porcentaje de cristales en fase austenítica y sustituyéndose por 
cristales en fase martensítica, hasta llegar a una temperatura en la que todos los cristales 
de la aleación están en disposición martensítica.  La temperatura a la que comienza este 
fenómeno se denomina temperatura de inicio de martensita (Ms). La temperatura a la que 
la martensita se revierte por completo se llama temperatura final de transformación a 
martensita (Mf) (14,50).  
Por otro lado, si partimos de una disposición martensítica a baja temperatura, cuando este 
NiTi en martensita se calienta, comienza a convertirse en austenita. Los cristales de NiTi 
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martensítico empiezan a cambiar su disposición microestructural a NiTi con estructura 
austenítica. La temperatura a la que comienza este fenómeno se llama temperatura de 
inicio de austenita (As). La temperatura a la que se completa este fenómeno se denomina 
temperatura final de transformación a austenita (Af). Esta temperatura Af está muy cerca 










Figura 5. Diagrama de histéresis de temperatura de la aleación de NiTi. Temperatura de 
inicio de martensita (Ms), temperatura de acabado de martensita (Mf), temperatura de 
inicio de austenita (As), temperatura de finalización de austenita (Af). 
 
Por lo tanto, el cambio en las temperaturas de transformación de la aleación NiTi utilizada, 
se logra mediante tratamiento térmico, tratamiento mecánico o variación en la 
composición química (70,71), y es una de las herramientas más importante para que los 
fabricantes modifiquen la composición de la fase y, en consecuencia, las propiedades 
mecánicas de la aleación NiTi. Debido a que los procesos de fabricación están 
patentados, no se dan a conocer estas temperaturas de transformación. Sin embargo, con 
el escáner de calorimetría diferencial (DSC) podemos identificar las temperaturas de 
transformación mediante la detección de cambios en el flujo de calor. Mide la diferencia 
de temperatura necesaria para calentar y enfriar el material que constituye una lima 
endodóncica de NiTi y nos da una idea del efecto de los tratamientos termomecánicos en 
sus propiedades mecánicas (37).  
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Aleación martensítica de NiTi 
La aleación martensita NiTi es más deformable y flexible que la austenita. Posee un 
comportamiento plástico, es decir no tiende a recuperar su forma y, por tanto, las limas 
con esta aleación conservarán mejor la anatomía del conducto (59,64). Para fabricar 
sistemas rotatorios que contengan principalmente la fase de martensita, las temperaturas 
de transformación de la aleación de NiTi deben elevarse, por ejemplo, mediante 
tratamiento termomecánico. Únicamente al calentar el instrumento deformado más allá 
de la temperatura de acabado austenítico, por ejemplo, cuando lo esterilizamos en el 
autoclave, será cuando recupere su forma original, volviendo al estado austenítico y la 
orientación cúbica de sus cristales (14,49). Los instrumentos martensíticos son más 
flexibles y resistentes a la fractura por fatiga cíclica en comparación con los austeníticos. 
Por lo tanto, es recomendable utilizarlos en casos de conductos con anatomías complejas 
(63,64,72).  
 
Aleación austenítica de NiTi 
La transformación de austenita a martensita también se puede inducir mecánicamente a 
través de la aplicación de estrés mecánico, por ejemplo, instrumentando un conducto 
radicular (64). Esta aleación austenítica permite la conformación de los conductos sin 
alterar la morfología radicular, ya que aumenta la flexibilidad de las limas en comparación 
a las de acero inoxidable, las cuales sufren un cambio permanente de forma para una 
deformación equivalente (7,8,54). Como ya hemos explicado, para utilizar la 
súperelasticidad de la aleación de NiTi, los sistemas rotatorios de NiTi deben estar 
compuesto principalmente de fase austenítica a temperatura ambiente (37). En 
comparación con los anteriores, es recomendable utilizarlos en casos con conductos 




4. SISTEMAS ROTATORIOS DE NÍQUEL TITANIO  
Desde hace décadas se investigan técnicas e instrumentos que faciliten la preparación 
biomecánica durante la endodoncia y disminuyan la fatiga del operador y del paciente 
ante este tratamiento odontológico (15). Antiguamente la endodoncia debido a que 
contaba con menos instrumentos endodóncicos y con limas manuales de acero 
inoxidable era un tratamiento lento y tedioso (1). Con la introducción del NiTi y de los 
sistemas rotatorios mecanizados se produjo una gran revolución. Los sistemas rotatorios 
además de ahorrar tiempo y simplificar el tratamiento, ofrecen una conformación del 
conducto más uniforme y conservadora en comparación con los instrumentos manuales 
(8–10).  
 
4.A. GENERACIONES DE LOS SISTEMAS ROTATORIOS 
El desarrollo de nuevos conceptos en el diseño y manufactura de los sistemas rotatorios 
ha ido evolucionando desde la producción del primer sistema rotatorio. Basándonos en 
la clasificación realizada por Haapasalo y Shen (15), en la actualidad encontramos cinco 
generaciones de sistemas rotatorios.  
Los sistemas rotatorios de la primera generación poseen un ángulo de corte con filo 
pasivo, también llamado superficie de apoyo o radial land, combinado con una conicidad 
constante de 0,04% o 0,06%, requiriéndose un mayor número de limas para conformar 
los conductos. Ejemplos de esta generación son el sistema ProFile (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, Suiza), LightSpeed LS1 y LightSpeed LSX (Kerr Denta, Bioggio, Suiza).  
Los sistemas rotatorios de la segunda generación poseen un ángulo de corte con filo 
cortante y conicidad variable. Por lo tanto, se necesitan menos limas para instrumentar los 
conductos en comparación con la primera generación. ProTaper Universal (PTU, Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, Suiza), K3 (SybronEndo, Orange, CA, EE. UU.), EndoSequence y 
BioRace (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suiza) pertenecen a esta generación. 
Los sistemas rotatorios de la tercera generación tienen mejoras en la metalurgia del NiTi, 
incorporando un tratamiento termomecánico para aumentar la temperatura de transición. 
El tratamiento térmico aumenta la flexibilidad de la lima y mejora la resistencia a la fatiga 
 47 
cíclica. Algunos sistemas conservan el mismo diseño que en la segunda generación, pero 
se les aplica un tratamiento térmico, estos incluyen ProTaper Gold (PTG, Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, Suiza), ProFile Vortex (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, EE. UU.) y 
K3XFF (SybronEndo, Orange, CA, EE. UU.). Además, se introducen nuevos sistemas con 
esta metalurgia, como HyFlex CM (Coltène Whaledent, Altstatten, Suiza), Twisted Files 
(SybronEndo, Orange, CA, EE. UU.), Typhoontm (Clinician's Choice Dental Products, New 
Milford, CT, EE. UU.), ProFile GT Series X (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EE. 
UU.) y ProFile Vortex Blue (PVB, Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, EE. UU.). 
La cuarta generación la conforman sistemas rotatorios accionados por un movimiento 
alterno o recíproco, en vez del movimiento continuo habitual. Este movimiento disminuye 
la cantidad de limas necesarias para conformar los conductos, lo que condujo a la 
fabricación de dos sistemas en los que solo se utiliza una lima para preparar todo el 
conducto que son el sistema WaveOne (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) y Reciproc 
(VDW). También pertenecen a esta generación M4 (SybronEndo, Orange, CA, EE. UU.), 
Endo-Eze AET (Ultradent, EE. UU.) y Endo-Express (Essential Dental Systems, EE. UU.) y 
SAF (ReDent-Nova, Raanana, Israel). 
La quinta generación son sistemas rotatorios con diseño “offset” o desplazado en los 
cuales el centro de rotación de la lima está desplazado produciendo un movimiento que 
reduce el contacto de la lima con las paredes del conducto durante la rotación dentro del 
conducto. ProTaper Next (PTN, Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) y One Shape 
(Besançon, Francia) son dos sistemas que pertenecen a este grupo. 
 
4.B. MEJORAS EN LOS SISTEMAS ROTATORIOS 
Los investigadores y fabricantes intentan desarrollar nuevos sistemas rotatorios 
mejorando, entre otras propiedades, la microestructura de la aleación de NiTi, la 
flexibilidad, la eficiencia de corte, la adaptación al conducto y la resistencia a la fractura. 
Las mejoras se centran en el desarrollo de nuevas aleaciones de NiTi, nuevos tratamientos 
de superficie y mejoras en el diseño (36,37,49,56). Las fracturas de los sistemas rotatorios 
es una preocupación mayor para el clínico en comparación con la de los instrumentos 
manuales (19). Con el objetivo de evitar las fracturas de los sistemas rotatorios, además 
de las mejoras anteriormente comentadas, se están proponiendo cambios en la filosofía 
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de la instrumentación durante las endodoncias con la introducción del movimiento 
reciprocante y con el uso de sistemas de lima única o usando un solo instrumento en los 
sistemas multilima una única vez y desechándolas (31,66,73–75). 
4.B.1. MEJORA EN LAS ALEACIONES  
Actualmente, con el objetivo conseguir las mejoras nombradas, se desarrollan otras 
aleaciones variando la aleación de NiTi convencional, fabricando instrumentos cuya 
aleación contenga una mayor cantidad de fase martensítica (59,64). 
Las aleaciones de NiTi utilizadas para instrumentos endodóncicos pueden clasificarse en 
tres grupos: los instrumentos que contienen principalmente la fase de austenita que son 
los instrumentos de NiTi convencional, M-Wire y R-Phase; los instrumentos que contiene 
principalmente la fase de martensita que son los instrumentos de CM-Wire, que dentro 
de esta aleación encontramos las aleaciones de NiTi tratadas termo-mecánicamente de 
oro (Gold Wire) y azul (Blue Wire); y por último los instrumentos que contienen ambas 
fases, los instrumentos de Max-Wire (64) (Tabla 1). 
Tabla 1. Descripción de las aleaciones de NiTi utilizada para la fabricación de sistemas 
rotatorios. (Tabla modificada de Zupanc J, Vahdat-Pajouh N, Schäfer E. New thermomechanically treated NiTi alloys 





M-Wire    
En 2007 Dentsply Tulsa Dental Specialties (Tulsa, OK, EE. UU.) lanzó al mercado la 
aleación M-Wire, que fue introducida por primera vez en las limas GT Series X, ProFile 
Vortex y ProFile Vortex (49). Se obtiene sometiendo al Nitinol original a procesamiento 
termomecánico, calentándolo a 350-500˚C; y modificando la composición, reduciendo el 
níquel del 56% al 55,8% y aumentando el contenido de titanio del 44% al 44,2%. En la 
aleación de M-Wire encontramos un predominio de una fase de austenita con pequeñas 
cantidades de fase martensita y de fase pre-martensítica (61,64,68,71). Gracias a estos 
cambios se optimiza la microestructura y mejoran las propiedades físicas y mecánicas de 
las limas fabricadas con esta aleación, aportándoles mayor flexibilidad y resistencia a la 
fractura por fatiga en comparación a las fabricadas con NiTi convencional (34,62,76,77). 
 
R-Phase   
La aleación R-Phase fue desarrollada por SybronEndo (Orange, CA, EE.UU.) en 2008 para 
fabricar el sistema rotatorio Twisted Files (11). En los últimos años se han introducido otros 
sistemas rotatorios con esta aleación que son el K3XF y el TF Adaptive (64). El proceso de 
fabricación incorpora tres métodos nuevos; en primer lugar, un tratamiento térmico en 
fase R para transformar un alambre de NiTi desde la fase austenítica a la fase pre-
martensítica o R, posteriormente, la torsión del alambre para darle espiras a la parte activa 
y, por último, un proceso térmico adicional (49,78). La temperatura de acabado austenita 
de los sistemas rotatorios con R-Phase es de alrededor de 18–25°C, lo que indica que 
estos instrumentos presentaran un comportamiento superelástico austenítico en el medio 
oral (78). Numerosos estudios, han demostrado que los sistemas rotatorios fabricados con 
la aleación R-Phase obtienen una mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica en 






CM-Wire (Gold Wire y Blue Wire)  
La aleación de NiTi de memoria controlada de forma o CM-Wire fue introducida en 2010 
(DS Dental, Johnson City, TN, EE. UU.). Se obtiene sometiendo a las limas de NiTi 
convencional a un tratamiento termo-mecánico especial que controla la memoria de 
forma del material haciéndolas extremadamente flexibles, pero sin el comportamiento 
superelástico de las limas de NiTi convencional, ni a temperatura ambiente ni corporal. 
Además, se modifica la composición, disminuyendo la cantidad de níquel del 56% al 52% 
(15,49,78). Presentan una resistencia superior a la fatiga cíclica y una mayor flexibilidad 
que podría atribuirse a su estado martensítico (11,59,80). Los sistemas rotatorios que 
encontramos en el mercado con esta aleación son Hyflex CM (Coltène Whaledent, 
Altstatten, Suiza), Thypoon Infinite Flex NiTi Files (Clinician's Choice Dental Products, New 
Milford, CT, EE. UU.), y Hyflex EDM (Coltène Whaledent, Altstatten, Suiza). 
 
Dentro de la aleación CM-Wire encontramos sistemas rotatorios fabricados con esta 
aleación que además poseen tratamientos térmicos azules y dorados: 
• Blue Wire. En 2011 Dentsply Tulsa Dental (Tulsa, OK, EE.UU.) presentó 
ProFile Vortex Blue que fue el primer sistema rotatorio que poseía un color 
azul, resultado de un tratamiento térmico posterior al mecanizado con una 
capa superficial de óxido de titanio (49,62). La temperatura de acabado de 
austenita para ProFile Vortex Blue es de 38,5°C, similar a la temperatura 
corporal, mientras que la temperatura de inicio de martensita es de 
aproximadamente 31°C, haciéndolos extremadamente flexibles a 
temperatura ambiente debido a la presencia de martensita (81,82). A 
pesar de que las temperaturas de transformación son más bajas, estos 
instrumentos contienen una mayor cantidad de martensita estable que las 
limas de M-Wire, lo que lleva a una aleación de NiTi más flexible y dúctil, 
aumentando la resistencia a la fatiga cíclica en comparación a las limas de 
NiTi convencional y con las de M-Wire (64,77,81,83,84).  
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• Gold Wire. En 2015 se introdujo en el mercado la aleación Gold Wire 
(Dentsply Tulsa Dental Specialities) con el sistema rotario ProTaper Gold y 
posteriormente el WaveOne Gold (63,80). Su tratamiento termomecánico 
especial le confiere una capa superficial responsable de su coloración 
dorada. Esta aleación presenta una mayor resistencia a la fatiga cíclica y un 
comportamiento martensítico. Esto es debido a que la temperatura de 
transformación de fase está aumentada respecto al NiTi convencional, ésta 
alcanza aproximadamente los 50°C para la temperatura de acabado de 
austenita, lo que proporciona una mayor cantidad de aleación en fase 
martensítica a temperatura corporal en condiciones clínicas (63,85). 
 
Max-Wire 
En 2015 salió al mercado la aleación Max-Wire fabricada por FKG Dentaire (La 
Chaux-de-Fonds, Suiza). Encontramos dos sistemas rotatorios fabricados con esta 
aleación que son XP-Endo Shaper y XP-Endo Finisher (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, 
Suiza). Es una aleación de NiTi tratada termo-mecánicamente y es la primera que combina 
el efecto de memoria de forma y la superelasticidad en la aplicación clínica. Estas limas 
son relativamente rectas en su fase martensítica a temperatura ambiente, pero cambian a 
una forma curva cuando se exponen a la temperatura del interior del conducto debido a 
una transformación a la fase austenítica. Por lo tanto, estos instrumentos exhiben un efecto 
de memoria de forma cuando se introducen en el conducto radicular y poseen 
superelasticidad durante la preparación (86,87). 
 
4.B.2. MEJORA EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN  
Los instrumentos de NiTi se fabrican mediante un proceso de torneado o por un proceso 
de enrollado. Durante el proceso de fabricación se crea una superficie irregular en las 
limas con imperfecciones, surcos y grietas (88,89) (Figura 6). Además, durante el uso 
clínico, estas zonas de defectos en la superficie de las limas actúan como puntos de mayor 
concentración de tensión, lo cual finalmente puede provocar la fractura de la lima por 
esas zonas con surcos y grietas (26,70). Los sistemas rotatorios fabricados con un proceso 
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de fabricación de enrollado, en comparación a los fabricados por un proceso de 
torneado, son mejores a la hora de enfrentarse a la instrumentación de un conducto 
radicular curvo y tienen una mayor resistencia a la fatiga cíclica (26,70). 
Figura 6. Imagen de microscopía electrónica de un instrumento ProFile en la cual se 
observan dos líneas de fractura a lo largo del eje del instrumento. (Tomada de Alapati S, Brantley 
W, Svec T, Powers J, Nusstein J, Daehn GJ. SEM Observations of Nickel-Titanium Rotary Endodontic Instruments that 
Fractured During Clinical Use. J Endod. 2005;31:40-43). 
 
Con el objetivo de reducir estas imperfecciones de la superficie se introdujeron los 
tratamientos de superficie. Éstos tratamientos son modificaciones adicionales a las 
técnicas de fabricación de los sistemas rotatorios. Buscan mejorar las propiedades 
mecánicas, aumentar la dureza de la superficie, la flexibilidad, la eficiencia de corte y la 
resistencia a la fractura (8,37). Encontramos varios tratamientos de superficie como son el 




El electropulido es un tratamiento que altera la composición de la superficie de las limas 
de NiTi creando una capa de óxido homogénea, dejando una superficie más lisa, sin 
surcos o grietas y con mayor brillo (90,91). Estudios recientes afirman que mejora la 
resistencia a la fractura, la eficiencia de corte y la resistencia a la corrosión (31,89–92). 
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Implantación iones 
Se ha investigado la implantación de iones de argón, boro o nitrógeno como un recurso 
para mejorar las características de la superficie de los instrumentos de NiTi. Ha resultado 
un buen método para mejorar las características mecánicas de los sistemas rotatorios y 
aumentar su resistencia a la fractura (91,93,94). Sin embargo, estas técnicas son 




El tratamiento criogénico usa nitrógeno líquido como refrigerante, enfriando el 
instrumento de NiTi a -196°C, después mantiene esa temperatura durante un tiempo 
antes de devolverlo a la temperatura ambiente. Dicho tratamiento superficial aumenta la 




Actualmente, el tratamiento de superficie más utilizado es el tratamiento térmico. Consiste 
en tratar térmicamente el NiTi en un rango de temperatura de alrededor de 450-550°C 
que se realiza durante o después del proceso de fabricación del instrumento de NiTi (64). 
Dicho tratamiento térmico controla las temperaturas de transición de la aleación de NiTi, 
permitiendo un cambio en la composición de la fase que conduce a la aparición de 
martensita o fase R. Por tanto, mientras que la aleación convencional de NiTi contiene 
austenita, la aleación de NiTi tratada térmicamente contiene adicionalmente cantidades 
variables de fase R y martensita en condiciones clínicas (64,68,97). Estas modificaciones 
aportan a los instrumentos tratados térmicamente una mayor flexibilidad y una mayor 




4.B.3. MEJORA EN LOS DISEÑOS 
Las modificaciones en los diseños de los sistemas rotatorios también han sido utilizadas 
para optimizar sus propiedades. Se ha modificado el diseño de las puntas, la sección 
transversal, la masa, el ángulo de corte, el ángulo helicoidal o superficies de apoyo y la 
conicidad. Todas estas características de los sistemas rotatorios afectan en la eficiencia de 
corte, flexibilidad y resistencia a la fractura (15,99). En cuanto a las estrategias para 
aumentar la resistencia a la fatiga cíclica, la eficiencia de corte y la flexibilidad se ha 
demostrado eficaz disminuir tanto la masa, como las áreas de la sección transversal, 
dejando 2 bordes cortantes, en vez de los 3 que inicialmente tenían la mayoría de los 
sistemas rotatorios. También se han reducido las superficies de apoyo e introducido 
instrumentos con conicidades variables (15,54).  
 
4.C. SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN ROTATORIA: PROTAPER UNIVERSAL, 
PROTAPER NEXT, PROTAPER GOLD, PROFILE VORTEX BLUE 
Desde la introducción de los sistemas rotatorios de NiTi en el mercado encontramos un 
sinfín de sistemas rotatorios, y se continúa investigando y desarrollando constantemente 
nuevos sistemas rotatorios con mejores propiedades que los antecesores. La presente 
Tesis Doctoral estudia la fractura de los sistemas rotatorios ProTaper Universal (Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, Suiza), ProTaper Next (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza), 
ProTaper Gold (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) y ProFile Vortex Blue (Dentsply Tulsa 
Dental Specialties, Tulsa, Oklahoma, USA). 
 
4.C.1. PROTAPER UNIVERSAL (DENTSPLY MAILLEFER, BALLAIGUES, SUIZA) 
El primer sistema rotatorio de la familia comercializado en 2001 fue el sistema ProTaper 
cuyos diseñadores fueron los doctores Clifford Ruddle, John West y Pierre Machtou (100). 
A finales del 2006 mejoraron sus propiedades físicas y añadieron a la secuencia de 
instrumentación dos limas, surgiendo el sistema ProTaper Universal (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, Suiza) que rápidamente se convirtió en uno de los instrumentos rotatorios más 
utilizados.  
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El sistema ProTaper Universal está fabricado con la aleación de NiTi convencional. Está 
compuesto por tres limas de conformación (SX, S1, S2), diseñadas específicamente para 
la instrumentación del tercio coronal y medio del conducto; y cinco limas de acabado (F1, 
F2, F3, F4, F5) para la instrumentación del tercio apical del conducto (101,102).  
En cuanto a su diseño, tienen un ángulo de corte ligeramente negativo, punta inactiva y 
una sección transversal triangular convexa que reduce las áreas de contacto entre la lima 
y la dentina. Presenta una conicidad variable progresiva que permite una conformación 
selectiva con cada instrumento. Las limas de conformación poseen una conicidad 
creciente lo que hace que trabajen más en su parte coronal, mientras que las limas de 
acabado presentan una conicidad decreciente inversa y por tanto trabajarán más en su 
parte apical (101,102) (Figura 7). 
Numerosos estudios han comparado el sistema PTU con otros sistemas rotatorios, y los 
más recientes han observado que este sistema induce la formación de un mayor número 
de grietas en la dentina, una mayor extrusión de detritus y un mayor transporte del 
conducto (103,104). Además, en comparación con sistemas fabricados con aleaciones 
mejoradas de NiTi, presentan una menor resistencia a la fatiga cíclica (11,34,62–64,77).  
 
Figura 7. Lima PTU F2 utilizada en la presente Tesis Doctoral y sus características.  
 
4.C.2. PROTAPER NEXT (DENTSPLY MAILLEFER, BALLAIGUES, SUIZA) 
ProTaper Next (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) es un sistema rotatorio introducido 
en 2013 que está fabricado con aleación NiTi M-Wire, lo que, como ya hemos explicado, 
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le confiere un aumento de la flexibilidad y una mayor resistencia a la fatiga cíclica 
(8,77,105–108). Este sistema incluye cinco limas: X1, X2, X3, X4 y X5 (Figura 8). 
En cuanto a su diseño, las limas del sistema PTN poseen una conicidad variable y una 
sección transversal rectangular descentrada, que le proporciona un movimiento de 
rotación asimétrico serpenteante. Capar y cols. (103) observaron que dicho movimiento 
mejora la eficiencia y regularidad en la conformación del conducto, manteniendo mejor 
la anatomía del conducto en comparación con sus antecesoras, y, al tener menor contacto 
de la lima con las paredes del conducto, mejora la extracción de los detritus hacia coronal. 
Figura 8. Lima PTN X2 utilizada en la presente Tesis Doctoral y sus características.  
 
4.C.3. PROTAPER GOLD (DENTSPLY MAILLEFER, BALLAIGUES, SUIZA) 
El último sistema de la familia ProTaper lanzado al mercado en el 2015 es el sistema 
ProTaper Gold (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza). Las limas del sistema PTG presentan 
el mismo diseño geométrico que las de PTU, pero están fabricadas con la aleación Gold 
Wire. Su sección transversal es triangular y presentan una conicidad variable (63) (Figura 
9).  
La mayoría de los autores (63,80,85,87,106,109) coinciden en que los diferentes procesos 
de fabricación de este sistema en comparación con sus predecesores, afectan a sus 
patrones de distribución de las fuerzas de tensión-deformación que sufren durante la 
instrumentación, mejorándose la resistencia a la fatiga y aportándoles una mayor 
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flexibilidad. Además, las limas del sistema PTG producen un menor transporte y 
debilitamiento del conducto radicular (63,80).  
Figura 9. Lima PTG F2 utilizada en la presente Tesis Doctoral y sus características.  
 
4.C.4. PROFILE VORTEX BLUE (DENTSPLY TULSA DENTAL SPECIALTIES, TULSA, 
OKLAHOMA, EE. UU.) 
El sistema ProFile Vortex Blue (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, EE.UU.) es una nueva 
generación del sistema ProFile Vortex introducido al mercado en 2011. Se fabrica con la 
aleación NiTi Blue Wire, gracias al tratamiento térmico de superficie con óxido de titanio 
se le confiere su característico color azul (49,62,110). En cuanto a su diseño presentan una 
sección triangular. La capa superficial dura de óxido de titanio mejora la dureza de la 
superficie de estas limas, compensando la pérdida de dureza en comparación con el 
sistema ProFile Vortex. Mejorándose, además, la eficiencia de corte y la resistencia a la 
fractura (4,15,77,81) (Figura 10). 
Figura 10. Lima PVB 25/06 utilizada en la presente Tesis Doctoral y sus características.   
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5. FRACTURA DE LOS SISTEMAS ROTATORIOS 
A pesar de todas las mejoras introducidas en los últimos años en estos sistemas rotatorios 
(111,112) durante la práctica diaria de la endodoncia, pueden seguir apareciendo 
complicaciones no deseadas como son las fracturas de los sistemas rotatorios dentro de 
los conductos (17–19). Estas complicaciones dificultan y empeoran el pronóstico del 
tratamiento (22), haciendo necesario, en algunos casos, una cirugía endodóncica o 
incluso la extracción de la pieza (17,35). La fractura resulta del uso incorrecto y/o 
prolongado del instrumento endodóncico durante la instrumentación (102). Por tanto, es 
importante seguir realizando investigaciones para ayudar a comprender la fractura de 
estos instrumentos y poder prevenirlas en lugar de tratarlas. 
 
5.A. INCIDENCIA Y PRONÓSTICO 
La incidencia y el pronóstico de la fractura de los instrumentos endodóncicos, recogidos 
en la tabla 2, son áreas de incertidumbre debido a que los estudios revisados presentan 
unos tiempos de seguimiento y tamaños de muestra muy variados, ofrecen resultados 
diferentes y contradictorios y las tasas son obtenidas de estudios con metodologías no 
comparables (17,36). 
Si revisamos la bibliografía, la incidencia de fractura de los sistemas rotatorios de NiTi 
oscila entre el 0,09% y el 5% (17,21–25). Dentro de las fracturas de los sistemas rotatorios, 
la mayoría de las limas se fracturan por fatiga cíclica (17,25–27) con un porcentaje de 
aproximadamente un 88% y el otro 12% se fractura por torsión (17,25). Por otro lado, 
aunque no nos centremos en este tipo de fracturas en la presente Tesis Doctoral, la 
incidencia de fractura de instrumentos manuales de acero inoxidable oscila entre el 0,55% 
(21). Siendo el mecanismo de fractura más habitual, al contrario que en los sistemas 
rotatorios de NiTi, la fractura por torsión (113). 
Respecto al diente y el lugar del conducto donde se producen con mayor frecuencia estas 
fracturas; estas fracturas se producen con mayor frecuencia en los molares, sobre todo en 
las raíces mesiales de los molares maxilares y mandibulares (21,23,24,114). La gran 
mayoría de las fracturas se producen en el tercio apical del conducto, por debajo de la 
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curvatura del conducto (21,23,114). 
En cuanto al pronóstico, los estudios revisados coinciden en que la presencia de un 
instrumento fracturado en el interior de en un conducto no afecta significativamente el 
pronóstico general del tratamiento. Sin embargo, la presencia de una patología periapical 
previa combinada con la fractura de un instrumento supone un descenso significativo en 
el éxito del tratamiento (22,36,43–45). Lin y cols. (115) observaron que las bacterias dentro 
del conducto radicular son la principal causa del fracaso del tratamiento en presencia de 
un instrumento fracturado, no el instrumento fracturado en sí. Esto es debido a que la 
limpieza y conformación del conducto se ven comprometidas puesto que quedan 
bacterias en el interior.  
En cuanto a las tasas de curación para los casos con un instrumento fracturado se 
encuentran alrededor del 72,7% al 91,8%, disminuyendo significativamente cuando la 
fractura ocurría en un diente con una lesión periapical (22,23,43). 
 
Tabla 2. Incidencia y pronóstico de la fractura de los instrumentos endodóncicos.  
*Abreviaturas. ER: estudio retrospectivo, CC: caso-control, I: instrumentos endodóncicos fracturados, C: número dientes, -: no recoge, FC: fatiga cíclica, 





5.B. TIPOS DE FRACTURAS 
La fractura de los instrumentos de NiTi se producen por las fuerzas a las que se someten 
durante la conformación de los conductos, como son la fatiga cíclica, la fatiga torsional o 
una combinación de ambas fuerzas. En la práctica clínica, habitualmente, se produce por 
una combinación de estas fuerzas (25,112). Cuando se les somete a fuerzas de flexión se 
combinan las fuerzas de tracción y compresión recíprocas en las curvas (4,17); mientras 
que la fuerza de torsión aparece durante los bloqueos del instrumento dentro del 
conducto cuando la presión apical ejercida por el operador es excesiva (35,116). Por 
tanto, podemos diferenciar dos tipos de fracturas: la fractura por fatiga cíclica o flexión 
causada por la fatiga del instrumento y la fractura por torsión o fatiga torsional causada 
por el bloqueo del instrumento (25,35,112). 
 
5.B.1. FATIGA TORSIONAL 
La torsión se define como “la acción y efecto de torcer o torcerse algo en forma helicoidal” 
(46). La fractura por torsión o fatiga torsional es la deformación sufrida por la lima debida 
a la acción de dos fuerzas opuestas que actúan en planos paralelos hasta que se produce 
dicha fractura. Ocurre cuando alguna parte del instrumento, normalmente la punta, 
queda bloqueada en el conducto mientras que el resto de la lima continúa rotando 
(35,116). Durante la instrumentación, si la lima queda trabada dentro del conducto y no 
la sacamos, aparecen las tres etapas del comportamiento físico del metal. Primero se 
excede el límite elástico del metal, luego la lima sufre una deformación plástica y, por 
último, se produce la fractura (82).  
Sin embargo, la fractura torsional puede no producirse inicialmente, sino que se produzca 
por una fatiga acumulativa de estrés torsional de muchos momentos de deformación 
elástica. Esto sucede cuando la lima se traba en el conducto, pero debido al movimiento 
de entrada y salida del instrumento en el conducto, ésta se libera antes de exceder el 
límite elástico. Cuando la lima supera su límite elástico y se deforma plásticamente, si en 
ese momento la lima es liberada del conducto, no se producirá su fractura, sino una 
deformación plástica visible. Así, en algunas zonas de la lima se pierden las espiras 
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apareciendo cambios macroestructurales que avisan, al operador, del deterioro del 
instrumento (35,116) (Figura 11).  
Figura 11. Fractura por torsión. Imagen de la superficie de fractura de un instrumento 
rotatorio de NiTi que muestra la superficie lisa característica (A) y el hoyuelo central (B) 
como resultado de la fractura por fatiga torsional. (C) Defectos visibles de deformación 
plástica asociados con la fractura. ((A)(B) Tomadas de Parashos P, Messer HH. Rotary NiTi instrument fracture 
and its consequences. J Endod. 2006;32:1031-43. (C) Tomada de Sattapan B, Nervo GJ, Palamara JE, Messer HH. 
Defects in rotary nickel-titanium files after clinical use. J Endod. 2000;26:161-5). 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FRACTURA POR FATIGA TORSIONAL 
Dentro de los factores que van a influir para que se produzcan fracturas por torsión 
encontramos: ejercer demasiada fuerza apical durante la instrumentación; utilizar 
sistemas rotatorios sin realizar una preinstrumentación del conducto; los instrumentos con 
una menor sección transversal, menor diámetro y poca conicidad (27,117,118). 
 
DISPOSITIVOS PARA VALORAR RESISTENCIA A LA FATIGA TORSIONAL 
 
Para evaluar in vitro estas fracturas se utiliza un torsiómetro. Es un dispositivo conectado 
a un ordenador en el que se enganchan los últimos 3-5 mm de la punta de la lima en un 
bloque de acero o policarbonato y el mango de la lima se conecta a un motor que puede 
girar alternativamente en ambas direcciones a una determinada velocidad. Nos dará los 
valores del par máximo: módulo de elasticidad de Young, el límite elástico y la resistencia 
al corte; y el ángulo de rotación durante la fractura (116,119).  
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5.C. FATIGA CÍCLICA  
La presente Tesis Doctoral estudia la fractura de los sistemas rotatorios por este tipo de 
fractura. Por tanto, se le ha concedido un apartado independiente, en el cual 
explicaremos el mecanismo por el que se producen, los factores que influyen para que se 
produzca y los métodos in vitro para medir la resistencia de los instrumentos 
endodóncicos a este tipo de fractura. 
Según la Real Academia Española (46) la fatiga es “la pérdida de la resistencia mecánica 
de un material, al ser sometido largamente a esfuerzos repetidos”. La fatiga cíclica o fatiga 
por flexión se define mecánicamente como la deformación de un sólido sometido a 
fuerzas transversales de una manera repetida (35). 
La fractura por fatiga cíclica se produce cuando la lima rota dentro de un conducto curvo 
sin engancharse, de manera que en el punto de máxima flexión de la curvatura se generan 
ciclos de tensión en la superficie interna de la curva y de compresión en la externa, hasta 
que se produce la fractura de la lima (16,26,27,90) (Figura 12).  
Figura 12. Diagrama de las fuerzas de tensión-compresión que sufre una lima dentro del 
conducto radicular durante la instrumentación. 
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En cada rotación del instrumento en el interior de un conducto curvo se dará un ciclo 
completo de tensión-compresión. Este esfuerzo repetido durante muchos ciclos acaba 
por fatigar la aleación produciéndose grietas que finalmente producirán una fractura 
dúctil, sin signos previos visibles de deformación plástica (16,26,120) (Figura 13). 
El mecanismo por el cual se produce una fractura por fatiga cíclica se puede dividir en 
dos etapas. Una etapa de iniciación de grietas, en la que se forman micro grietas, que 
comienzan a crecer a lo largo de planos cristalográficos de la lima, seguida de una etapa 
en la que la grieta continúa extendiéndose o propagándose hasta que se termina 
fracturando (35,121). 
Figura 13. Fractura por fatiga cíclica. Imagen de la superficie de fractura de un 
instrumento rotatorio de NiTi que muestra los hoyuelos característicos sobre toda la 
superficie de fractura (A). (B) Imagen a mayor aumento de los hoyuelos. (C) Ausencia de 
signos previos visibles de deformación plástica. ((A)(B) Tomadas de Parashos P, Messer HH. Rotary NiTi 
instrument fracture and its consequences. J Endod. 2006;32:1031-43. (C) Tomada de Sattapan B, Nervo GJ, Palamara 
JE, Messer HH. Defects in rotary nickel-titanium files after clinical use. J Endod. 2000;26:161-5). 
5.C.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA 
Las causas que producen las fracturas de los sistemas rotatorios de NiTi son complejas y 
multifactoriales. Varios son los factores que influyen en la resistencia de estos 
instrumentos a la fractura por fatiga cíclica y los podemos agrupar en cuatro categorías: 
los relacionados con la anatomía del conducto, los relacionados con el instrumento, los 
relacionados con el operador y los relacionados con la técnica de uso de estos sistemas 
rotatorios. Además, estos factores no ocurren por separado, sino que todos actúan 
simultáneamente para provocar la fractura del instrumento (114,122). Diferentes estudios 
han investigado los factores que influyen en la resistencia de estos instrumentos a la 
fractura por fatiga cíclica (Tablas 3 y 4). 
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Tabla 3. Factores que afectan a la resistencia de los sistemas rotatorios en la fractura por 
fatiga cíclica.  
 
FACTORES RELACIONADOS CON LA ANATOMÍA DEL CONDUCTO 
Uno de los factores que más influye en la fractura de los sistemas rotatoritos es la anatomía 
del conducto radicular que estamos conformando. La anatomía de un conducto viene 
determinada por su ángulo y radio de curvatura. Durante la instrumentación las limas 
endodóncicas se someten a una mayor carga cíclica de flexión, y se desgastarán más 
cuanto mayor sea la curvatura de los conductos radiculares. El riesgo de que se produzca 
una fractura aumenta cuanto más compleja sea la anatomía del conducto, es decir, cuanto 
mayor sea la curvatura (16,114); siendo aún mayor cuando instrumentamos una doble 
curvatura (84,123).  
Las pruebas de fatiga cíclica han demostrado que el riesgo de fractura aumenta a medida 
que aumenta el ángulo de curvatura (mayor arco de curvatura) y a medida que disminuye 
el radio (27–29,32,77,121,124,125). Además, existe un mayor riesgo de que se produzca 
una fractura si la curvatura se encuentra en el tercio coronal o medio del conducto, que si 
se encuentra en el tercio apical (124,126). Esto es debido a que el diámetro del 
instrumento en ese punto de máxima flexión es mayor en los dos primeros casos (4).  
   ANATOMÍA DEL CONDUCTO
• Ángulo de curvatura 
• Radio de curvatura
   INSTRUMENTO 
• Diseño (sección transversal, diámetro y conicidad) 
• Proceso fabricación  
• Aleación de NiTi 
    
    
   OPERADOR 
• Entrenamiento previo  
• Experiencia
   FORMA DE USO
• Cinemática (velocidad y torque) 
•  Técnica de instrumentación  
• Número de usos  
• Esterilización  
• Irrigantes 
FACTORES AFECTAN A LA RESISTENCIA A LA FRACTURA POR FATIGA CÍCLICA
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FACTORES RELACIONADOS CON EL INSTRUMENTO 
Los factores intrínsecos de los sistemas rotatorios que influyen en la fractura son su diseño, 
el proceso de fabricación y la aleación de NiTi (36,54,82,127). 
En cuanto al diseño de los instrumentos, el área de la sección transversal, el diámetro y la 
conicidad del instrumento afectan a la resistencia a la fractura (19). El área de la sección 
transversal está determinada por una serie de parámetros, que incluyen el diámetro, 
conicidad y su diseño específico (20). Al aumentar el área de la sección transversal, 
aumentará el diámetro y la conicidad, serán más rígidas, menos flexible; y disminuirá la 
resistencia a la fatiga cíclica, pues estas limas acumulan mayor estrés debido a que 
tendrán mayor superficie de contacto con las paredes del conducto (26,70,112,114). En 
cuanto al diseño de la sección transversal, los instrumentos con una sección transversal 
en forma de U o en forma triangular se fracturan menos que otros tipos de diseños en los 
que su sección transversal tiene forma de S, rectangular o triangular convexa 
(51,54,128,129). 
En cuanto al proceso de fabricación, los sistemas rotatorios fabricados por un proceso de 
enrollado son más resistentes a la fatiga cíclica (26,56,122). En diferentes publicaciones 
se ha demostrado que los tratamientos de superficie mejoran las propiedades de los 
sistemas rotatorios y la resistencia a la fatiga cíclica. Como hemos explicado 
anteriormente, dentro de los tratamientos de superficie encontramos: el electropulido 
(89–92), la implantación de iones (91,93,94), el tratamiento criogénico (95,96) y el 
tratamiento térmico (63,79,97,98,105). En cuanto a la aleación de NiTi, su modificación 
cambia las propiedades mecánicas de los sistemas rotatorios y parece ser uno de los 
factores más importantes para mejorar la resistencia a la fatiga cíclica 
(11,34,49,62,77,79,85). La aleación de NiTi convencional ha demostrado ser menos 
resistente a la fatiga cíclica en comparación con sus sucesoras (63,64,72). La aleación en 
estructura martensítica aumenta la resistencia a la fatiga cíclica y la flexibilidad de los 




FACTORES RELACIONADOS CON EL OPERADOR  
La fractura de un instrumento es un incidente frustrante que coloca al clínico bajo estrés y 
posibles litigios, lo que provoca que intente retirar el fragmento fracturado. La 
endodoncia es uno de los tratamientos odontológicos más exigentes técnicamente. Por 
tanto, es necesario que el operador tenga una destreza y una habilidad para realizar estas 
endodoncias que requieren un entrenamiento previo in vitro (130). La remoción de un 
fragmento de lima fracturada con éxito es un reto que se basa en el conocimiento, la 
formación y la familiaridad con las técnicas e instrumentos. La experiencia y la técnica de 
uso del operador, incluyendo dentro de ésta su habilidad y juicio a la hora de la toma de 
decisiones, es por tanto otro de los factores que contribuye a la fractura de los sistemas 
rotatorios (19,20,31).  
FACTORES RELACIONADOS CON LA FORMA DE USO 
El uso clínico que demos a los sistemas rotatorios va a influir en la resistencia que 
presentan a la fatiga cíclica y por tanto es interesante conocer cómo va a afectar a dicha 
resistencia. En cuanto a los factores relacionados con las técnicas de uso de los sistemas 
rotatorios encontramos: la cinemática con la que accionamos los sistemas rotatorios, la 
velocidad y el torque a los cuales los utilizamos; la técnica de instrumentación que 
utilizamos; el número de usos que le damos a estos sistemas rotatorios; y cómo afectan la 
esterilización y los irrigantes sobre los sistemas rotatorios.  
En cuanto a la cinemática de los sistemas de NiTi accionados por motor se comenzó 
utilizándolos en rotación continua, y recientemente se ha introducido el movimiento 
recíproco o alternativo. El movimiento recíproco aumenta la resistencia a la fractura por 
fatiga cíclica en comparación con la rotación continua (66,131–134). Esto se debe a que 
la rotación en sentido antihorario del movimiento recíproco disminuye la tensión de 
torsión ejercida sobre la lima durante el procedimiento de corte (131,133). La fractura por 
fatiga cíclica ocurre con mayor frecuencia con los sistemas rotatorios impulsados por 
motor, en comparación con las mismas limas usadas manualmente. Por este motivo, se 
recomienda el uso de motores controlados por torque (112).  
La mayoría de los autores coinciden en que la velocidad de rotación parece no tener 
efecto en la fractura de los sistemas rotatorios de NiTi en el interior del conducto radicular 
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(16,32–34). Gao y cols. (34) demostraron que para los instrumentos rotatorios hechos del 
mismo material y con el mismo diámetro no hubo diferencias significativas de la 
resistencia a la fatiga cíclica bajo diferentes velocidades de rotación. Por el contrario, para 
algunos autores la velocidad de rotación influía en la fractura, observando que cuanto 
mayor era la velocidad de rotación, menos tiempo transcurría hasta la fractura. Esto es 
debido a que a mayor velocidad de rotación, mayor es el roce del instrumento con las 
paredes del conducto (32,33,90,121,132). Los fabricantes recomiendan un número de 
revoluciones por minuto (rpm) para el uso seguro de los instrumentos rotatorios de NiTi, 
que habitualmente oscila entre 250-600 rpm (31). 
El torque es la medida de la fuerza de giro aplicada al instrumento para que éste supere 
la fricción y continúe girando. Los valores de torque bajo, proporcionan una mayor 
resistencia a la fatiga cíclica (112,132). Sin embargo, como a mayor área de contacto de 
la lima con el conducto aumenta la fricción, es necesario un mayor torque para que una 
lima de mayor diámetro gire dentro de un conducto radicular estrecho. Estas limas más 
grandes pueden soportar un mayor torque sin fracturarse (116).  
 La técnica de instrumentación también influye en la fractura de los instrumentos. Los 
sistemas rotatorios de NiTi accionados manualmente se fracturan debido a una 
sobrecarga torsional, mientras que si los accionamos por motor lo hacen debido a fatiga 
cíclica (121,135). Así, para prevenir la sobrecarga torsional y disminuir la fatiga, además 
de realizar una preinstrumentación inicial del conducto, se recomienda una presión apical 
ligera, un movimiento axial continuo y un uso breve dentro del conducto radicular 
(31,109,118,121). 
Las limas nuevas presentan una mayor resistencia a la fatiga cíclica que las usadas, pero 
debido al coste de los instrumentos endodóncicos es habitual que se reutilicen. Los 
múltiples usos de los instrumentos rotatorios de NiTi disminuyen su resistencia a la fatiga 
cíclica (15,31,109,136). Basándonos en la literatura, a pesar de que no existe un consenso 
claro, un número recomendado de usos podría ser de hasta 10 usos (112). La única 
manera predecible de prevenir las fracturas es desechándolas de manera regular, siendo 
importante no exceder los usos máximos recomendados por el fabricante y observar cada 
lima después de su uso, para descartarla si presenta algún defecto (31,118). 
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Otro factor que puede contribuir a la incidencia de fractura son los ciclos de esterilización, 
ya que inducen alteraciones en la superficie de las limas (137). Sin embargo, el impacto 
que produce es contradictorio y parece no afectar a la resistencia a la fractura por fatiga 
cíclica (31,138). Así, en la literatura encontramos autores que afirman que disminuye la 
resistencia a la fatiga cíclica (76,139,140), mientras que otros autores concluyen que 
aumenta la resistencia a la fatiga cíclica (141,142). 
El efecto corrosivo del hipoclorito de sodio (NaOCl) no parece aumentar la incidencia de 
las fracturas de los instrumentos de NiTi si el tiempo en el que las sumergimos en el NaOCl 
es el menor posible (85,138,143,144). Sin embargo, puede tener un efecto negativo en 
las propiedades mecánicas de los instrumentos de NiTi debido a la corrosión y disminuir 
la resistencia a la fatiga cíclica (91,118).  
Tabla 4. Artículos más relevantes incluidos en la revisión bibliográfica sobre los 
principales factores que afectan a la resistencia a la fractura por fatiga cíclica. *Abreviaturas. Ø: 
diámetro, Ttº superficie: tratamiento de superficie, Eiv: estudio experimental in vitro, Pto. máx. curva: punto de máxima curvatura, Mov. reciprocante: 
movimiento reciprocante, -: no recoge. Flecha roja: disminuye la resistencia a la fatiga cíclica. Flecha azul: mejora la resistencia a la fatiga cíclica. 
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5.C.2. DISPOSITIVOS PARA VALORAR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA  
La resistencia a la fatiga cíclica puede ser medida por el tiempo hasta que ocurre la 
fractura o convirtiendo este tiempo a número de ciclos o rotaciones hasta que la lima se 
fractura (NCF). El NCF proviene de la multiplicación del tiempo hasta que se fractura la 
lima por la velocidad a la que se acciona. Al convertir el tiempo a NCF se pueden hacer 
comparaciones entre sistemas rotatorios accionados a diferentes velocidades (145). 
Como los sistemas de conductos radiculares rara vez son rectos, utilizar una lima 
resistente a la fatiga cíclica nos será de gran ayuda. La investigación in vitro en el área de 
la resistencia a la fatiga de los sistemas rotatorios intenta imitar la rotación de la lima 
dentro del conducto curvo para averiguar el tiempo hasta la fractura y los motivos que 
hacen que se fracture.  
La especificación No. 28 del Instituto Nacional Americano de Estandarización (ANSI) y de 
la Asociación Americana Dental (ADA) no han protocolizado una prueba estandarizada 
internacional para la prueba de fatiga cíclica en sistemas rotatorios (146). Cada equipo de 
investigación establece parámetros que consideran apropiados para su experimento, 
aunque ninguna de ellas reproduce exactamente las situaciones clínicas, por lo que no se 
pueden comparar los datos de diferentes centros y sería recomendable realizar estudios 
más homogéneos (120). 
Las pruebas de fatiga cíclica consisten en someter a la lima a una curvatura, con un ángulo 
y radio determinado, haciéndola rotar a una determinada velocidad hasta que se fractura 
(16). Basándonos en estudios previos de resistencia a la fatiga cíclica podríamos clasificar 
la metodología in vitro en tres metodologías diferentes; según el método utilizado para 
simular la curvatura del conducto radicular, según el movimiento de la lima durante la 
prueba y según el medio líquido en el que se sumerge (16,35,90,120,121,135,147,148). 
Para simular la curvatura del conducto radicular podemos encontrar cinco métodos según 
utilicemos: tubos cilíndricos de vidrio o metal, sistemas con planos inclinados, sistemas 
con bloques y varillas ranuras, sistemas de apoyos puntuales con 2 o 3 puntos de apoyo 
y conductos metálicos insertados en bloques de metacrilato o metal, y en modelos de 
dientes en 3D (16,120,135) (Figura 14). 
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Figura 14. Dibujos esquemáticos de los métodos para estudiar la fatiga cíclica más 
utilizados. (A) Conductos artificiales: Tubos cilíndrico o conducto metálico. (B) Sistemas 
de apoyo puntual con 3 puntos de apoyo. (C) Sistemas de apoyo puntual con 2 puntos de 
apoyo. (Tomados de Plotino G, Grande N, Cordaro M, Testarelli L, Gambarini G. A Review of Cyclic Fatigue Testing 
of Nickel-Titanium Rotary Instruments. J Endod. 2009;35:1469-1476). 
 
 
Según la dinámica de la lima durante el test podemos encontrar: 
 
1. Pruebas estáticas. La lima gira en un conducto artificial a una longitud fija sin 
movimiento axial. La tensión de compresión y tracción que sufre la lima se concentra en 
la misma zona de la lima durante toda la prueba. Como las limas no entran y salen dentro 
del conductos durante la prueba, este método puede no ser efectivo para simular un 
entorno clínico (148).  
2. Pruebas dinámicas. La lima varía su posición dentro del conducto artificial durante la 
prueba, realizando un movimiento axial de entrada y salida dentro del conducto artificial, 
para asemejar el uso clínico durante la endodoncia. La zona donde la lima sufre la tensión 
se distribuye en un área más amplia a lo largo de su eje. Sin embargo, la única información 
que puede proporcionar al clínico es el tiempo que una lima resiste en un conducto en 
las condiciones de la prueba, pero estas condiciones no son similares a una situación 














M A T E R I A L  Y  M É T O D O S 
La presente investigación se dividió en tres fases. En primer lugar, se realizó una prueba 
de resistencia a la fatiga cíclica de una manera estática de cuatro sistemas rotatorios. En 
segundo lugar, se realizó una prueba de resistencia a la fatiga cíclica de una manera 
dinámica de dos sistemas rotatorios. En último lugar, se combinaron y analizaron los 
resultados obtenidos en ambas pruebas. 
 
1. DISEÑO DEL ESTUDIO 
Se realizó un estudio experimental in vitro en el Máster de Odontología Restauradora y 
Endodoncia en la Unidad de Patología y Terapéutica Dental de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Valencia (España) entre septiembre de 2013 hasta julio 
de 2019. 
 
 2. MUESTRA DEL ESTUDIO. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
Para la realización de este estudio se emplearon las limas rotatorias ProTaper Universal 
F2 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza), ProTaper Next X2 (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, Suiza), ProTaper Gold F2 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza), y Profile Vortex 
Blue 25/06 (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, EE.UU.). 
- Grupo 1: ProTaper Universal F2 (diámetro en la punta de 0,25 mm y conicidad 
de 0,08%).  
- Grupo 2: ProTaper Next X2 (diámetro en la punta de 0,25 mm y conicidad de 
0,06%).  
- Grupo 3: ProTaper Gold F2 (diámetro en la punta de 0,25 mm y conicidad de 
0,08%). 
- Grupo 4: Profile Vortex Blue 25/06 (diámetro en la punta de 0,25 mm y conicidad 
de 0,06%).  
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 Criterios de inclusión 
- Sistemas rotatorios fabricados con diferentes procesamientos de la aleación de 
NiTi.  
- Limas con el mismo diámetro en la punta de 0,25 mm, una misma longitud de 25 
mm y una conicidad lo más similar posible. 
- Limas nuevas.  
- Limas que tras ser inspeccionadas bajo magnificación 32x con el microscopio 
quirúrgico OPMI pico (Zeiss, Oberkochen, Alemania) no presentaron defectos o 
deformaciones visibles en la superficie antes de las pruebas. 
 
Criterios de exclusión 
- Sistemas rotatorios fabricados con misma aleación de NiTi.  
- Limas que presentaron defectos o deformaciones visibles en la superficie antes 
de las pruebas. 




- Para realizar las pruebas de fatiga cíclica se utilizaron los sistemas rotatorios: 
ProTaper Universal, ProTaper Next, ProTaper Gold y Profile Vortex Blue. 
- Para la inspección visual de la superficie de las limas: Microscopio quirúrgico 
OPMI pico (Zeiss, Oberkochen, Alemania). 
- Durante las pruebas de fatiga cíclica: dispositivo de ensayo de fatiga cíclica 
estática, dispositivo de ensayo de fatiga cíclica dinámica, motor eléctrico X-Smart 
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza), vaselina fluida (Millet-Franklin, BA, 
Argentina), cámara fotográfica digital Canon® EOS 600D (Canon Incorporated, 
Tokio, Japón), un trípode, un cronómetro digital (Timex, Middlebury, CT) y un pie 
de rey digital (FEMTO Instruments S.L., Valencia).  
- Para la recopilación de datos: Ordenador MacBook® Pro 13” (Mac OS 10.15.4, 
Cupertino, California, EE. UU.). 
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3.1. CONFIGURACIÓN DEL CONDUCTO ARTIFICIAL 
Una de las partes de los dispositivos consistía en una base de metacrilato cuadrada, en la 
cual se insertan dos conductos artificiales de acero inoxidable. Basándonos en el estudio 
de Pruett (16) se diseñó la anatomía de los conductos artificiales, los cuales fueron 
fabricados en el laboratorio. Se confeccionaron dos conductos, uno con un ángulo de 
curvatura de 45° y otro con un ángulo de curvatura de 60°. Ambos conductos tenían un 
radio de curvatura de 5 mm y presentaban una longitud de 20 mm. Con el fin de 
reproducir de la manera más parecida posible las condiciones clínicas de fractura por 
fatiga cíclica, el diámetro interno de los conductos fue de 0,40 mm en la punta y de 0,90 
mm en la parte más coronal (superior al de las limas rotatorias utilizadas) permitiendo así 
la libre rotación de las limas dentro del conducto. Además, para poder visualizar el 
momento exacto de la fractura del instrumento, se labró una ventana en la parte superior 
del conducto coincidiendo con el punto de máxima curvatura, dejando así visible la zona 
de fatiga (Figura 15).  







3.2. DISPOSITIVO DE FATIGA CÍCLICA ESTÁTICA 
El dispositivo de prueba de resistencia a la fractura por fatiga estática utilizado en este 
estudio fue diseñado en el Máster de Odontología Restauradora y Endodoncia, 
basándonos en el realizado por Plotino (120) utilizándose por nuestro departamento en 
estudios publicados (77,134,149). 
El dispositivo constaba de dos plataformas cuadradas, la primera, la misma base de 
metacrilato en la cual estaban insertados los conductos artificiales de acero inoxidable y 
la segunda, otra base de metacrilato donde se fijó la pieza de mano. Ambas se acoplaban 
mediante tornillos a una tercera base rectangular de metacrilato. La primera base de 
metacrilato con los conductos artificiales se deslizaba a lo largo de dos guías por la base 
de metacrilato rectangular y se fijaba manualmente mediante unos tornillos y unas tuercas 
palometas. La segunda plataforma, fijaba la pieza de mano a través de una tuerca que se 
apretaba con la ayuda de una llave de hexágono interior (Figura 16).  
 
Figura 16. Dispositivo de fatiga cíclica estática empleado. (A) Detalle de la plataforma 
donde se fijaba la pieza de mano. (B) Detalle de la plataforma donde quedaban ubicados 




3.3. DISPOSITIVO DE FATIGA CÍCLICA DINÁMICA  
El dispositivo de prueba de resistencia a la fractura por fatiga dinámica utilizado en este 
estudio, fue fabricado a medida en el Máster de Odontología Restauradora y Endodoncia 
junto con el Dr. Gal Hiltch (Figura 16). 
El dispositivo constaba de dos partes, la base de metacrilato en la cual estaban insertados 
los conductos artificiales de acero inoxidable (Figura 16-A) y la máquina fabricada a 
medida para realizar la prueba de fatiga cíclica dinámica a partir de la máquina de tornear 
PROXXON PD230/E (PROXXON S.A., Wecker, Luxemburgo) (Figura 17).  
La máquina presentaba un acople, donde se fijaba la pieza de mano (Figura 16-B), que al 
accionar la maquina, permitía que la lima entrase y saliese con movimientos axiales en el 
conducto artificial. Mediante unos sensores, se permitía controlar la potencia y la longitud 
del movimiento de inserción y desinserción, en dirección axial de las limas, en el interior 
de los conductos. También contaba con un procesador digital que mostraba los ciclos 
completos que realizaba la lima (Figura 16-C).  
Figura 16. Dispositivo de fatiga cíclica dinámica empleado. (A) Detalle de la plataforma 
donde quedaban ubicados los conductos artificiales. (B) Detalle del acople donde se 
fijaba la pieza de mano. (C) Detalle del procesador digital. 
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4.1. PRUEBA DE RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA ESTÁTICA  
En la prueba de resistencia a la fatiga cíclica estática se utilizaron cuatro sistemas 
rotatorios diferentes: PTU, PTN, PTG y PVB. 
Para la prueba de resistencia a la fatiga cíclica estática, se utilizaron dos conductos 
artificiales: el conducto 1, que presentaba un ángulo de curvatura de 45º y el conducto 2, 
que presentaba un ángulo de curvatura de 60º. Ambos conductos tenían un radio de 
curvatura de 5 mm (Figura 18). 
 
Figura 18. Conductos artificiales utilizados en el estudio de la resistencia a la fatiga cíclica 
estática. (A) Conducto 1. (B) Conducto 2. 
 
Para realizar la prueba se colocaron las limas en la pieza de mano y se movió la plataforma 
de los conductos artificiales hasta que la lima quedase insertada 20 mm en el interior del 
conducto. Posteriormente, se fijó la pieza de mano, asegurando así el centrado y 
posicionamiento tridimensional de los instrumentos a la misma profundidad dentro de 
los conductos artificiales durante toda la prueba y eliminando el sesgo de presión del 
operador al realizar movimientos axiales. Para reducir la fricción de las limas con las 
paredes de los conductos metálicos y minimizar la liberación de calor, se aplicó vaselina 
fluida (Millet-Franklin, BA, Argentina) dentro de los conductos artificiales antes de 
accionar las limas. 
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Los instrumentos fueron accionados con el motor eléctrico X-Smart, con una pieza de 
mano de reducción de 16:1 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) usando un movimiento 
de rotación continuo. Se programaron una velocidad y un torque constantes 
recomendados por el fabricante; de 300 rpm y 5.2 N/cm para PTU, PTN y PTG, y 500 rpm 
y 2.8 N/cm para PVB. Todas las limas fueron rotadas hasta que se produjo la fractura. El 
tiempo transcurrido hasta la fractura (TF) se registró por el mismo operador mediante una 
cámara fotográfica (Canon® EOS 600D, Canon Incorporated, Tokio, Japón) conectada a 
un trípode, y un temporizador digital (Timex, Middlebury, CT) que se detuvo cuando se 
detectó la fractura. Para evitar el error humano, se grabó el video simultáneamente y las 
grabaciones se observaron para comparar el tiempo hasta que se produjo la fractura. Las 
longitudes de los fragmentos fracturados se midieron con un pie de rey digital (FEMTO 
Instruments S.L., Valencia) para determinar la longitud de cada fragmento fracturado y se 
registraron. La media de la longitud de los fragmentos fracturados se registró para 
corroborar que la posición de los instrumentos, dentro de la curvatura del conducto 
artificial, fue correcta y que habían sufrido tensiones similares (Figura 19). 
 
Figura 19. Detalle de las limas fracturadas y de los fragmentos fracturados. (A) Lima 
Protaper Universal F2. (B) Lima Protaper Next X2. (C) Lima Profile Vortex Blue 25/06. (D) 






4.2. PRUEBA DE RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA DINÁMICA 
En la prueba de resistencia a la fatiga cíclica dinámica, utilizamos dos sistemas rotatorios 
diferentes: PTN y PTG. 
Para la prueba de resistencia a la fatiga cíclica dinámica se utilizó un conducto que 









Figura 20. Conducto artificial utilizado en el estudio de la resistencia a la fatiga cíclica 
dinámica.  
 
Para realizar la prueba se colocaron las limas en la pieza de mano, ésta se colocó en el 
acople de la máquina y se fijó de manera que la lima quedase insertada 20 mm en el 
interior del conducto y centrada en el interior del mismo. Para reducir la fricción de las 
limas con las paredes de los conductos metálicos y minimizar la liberación de calor, se 
aplicó vaselina fluida (Millet-Franklin, BA, Argentina) dentro de los conductos artificiales, 
antes de accionar las limas. 
Los instrumentos fueron accionados con el motor eléctrico X-Smart, al que se le acopló 
una pieza de mano de reducción de 16:1 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza). Se aplicó 
una velocidad y un torque constantes, recomendados por el fabricante, de 300 rpm y 5,2 
N/cm. Desde el panel de control de la máquina y con el objetivo de simular el movimiento 
de picoteo durante el uso clínico de las limas, se programó un movimiento de inserción y 
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desinserción que ocurría al mismo tiempo que las limas giraban dentro del conducto. Este 
movimiento se ajustó con una amplitud de movimiento de 3 mm por segundo. Es decir, 
realizó un movimiento de entrada y salida en un segundo, que es el tiempo en el cual se 
completa un ciclo. Así pues, las limas alcanzaron una longitud de trabajo de 17 mm y 
volvieron a 20 mm entre cada ciclo.  
Todas las limas fueron rotadas hasta que se produjo la fractura. En este dispositivo, 
cuando las limas se fracturaban, podíamos ver el tiempo en segundos y los NCF en la 
pantalla del dispositivo. Sin embargo, se decidió verificarlo realizándolo como en la 
prueba anterior y se registró, por el mismo operador, mediante una cámara fotográfica 
(Canon® EOS 600D, Canon Incorporated, Tokio, Japón) conectada a un trípode, y un 
temporizador digital (Timex, Middlebury, CT) que se detuvo cuando se detectó la fractura. 
Para evitar el error humano, se grabó el video simultáneamente y las grabaciones se 
observaron para comparar el tiempo hasta que la lima se fracturaba. Las longitudes de los 
fragmentos fracturados se midieron con un pie de rey digital (FEMTO Instruments S.L., 
Valencia) para determinar la longitud de cada fragmento fracturado y se registraron. La 
media de la longitud de los fragmentos fracturados se registró con dos objetivos: 
corroborar que la posición de los instrumentos dentro de la curvatura del conducto 
artificial fue correcta y que habían sufrido tensiones similares (Figura 21). 
Figura 21. Detalle de las limas fracturadas y de los fragmentos fracturados. (A) Lima 




4.3. RECOGIDA DE DATOS 
Los datos obtenidos del tiempo que tardaron en romperse todas las limas de los sistemas 
rotatorios fueron recopilados en una tabla de Excel® (Software Office Microsoft Excel®, 
Microsoft Corporation, Redmond, WA, EE. UU.). La hoja de Excel®, se organizó en varias 
columnas en función de: la lima, el rpm a las que había sido accionada la lima, el tiempo 
en minutos que tardó en fracturarse y el número de ciclos hasta la fractura (Figura 22). El 
tiempo hasta la fractura de la lima se convirtió a NCF, permitiendo de esta manera, hacer 
comparaciones entre los sistemas rotatorios accionados a diferentes velocidades (145).  
El NCF se calcula utilizando la siguiente fórmula:  
 
NCF = rpm x tiempo hasta la fractura (minutos) / 60 
 
   




4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Los datos obtenidos de las pruebas estáticas y dinámicas, para todos los sistemas 
rotatorios, fueron analizados estadísticamente. Los análisis los realizó un estadístico con 
experiencia en analizar trabajos de investigación en Odontología. Los datos se 
compararon con el software SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.).  
Se realizó un Análisis Descriptivo que proporcionó los datos estadísticos más relevantes 
para las variables tiempo hasta fractura y NCF: media, desviación estándar, mínimo, 
máximo y mediana. Proporcionándose los intervalos de confianza al 95% para las medias.  
Respecto al Análisis Inferencial, y dado el gran tamaño muestral, se ha desarrollado un 
enfoque de análisis de tipo paramétrico. Se realizó un modelo de Análisis de la Varianza, 
ANOVA de una vía, para evaluar la durabilidad media de la lima en función de cualquiera 
de las variables independientes del estudio. Para completar el estudio y evaluar el posible 
efecto de la interacción entre algunas variables, el modelo se extiende a un análisis 
ANOVA de dos vías. Se utilizó la prueba post-hoc de Bonferroni, para evitar la 
propagación de error de tipo I. El nivel de significación estadística empleado en los 
análisis fue del 5% (p<0,05). Para el test F del modelo ANOVA, con un nivel de confianza 
del 95% y considerando un tamaño del efecto f=0,2 (pequeño-moderado), la potencia 
alcanzada es 81,6% para detectarlo estadísticamente significativo. Este tamaño de efecto 
es equivalente a promedios del tiempo de 2,75, 3,00, 3,25 y 3,50 minutos en los 4 grupos, 





















R E S U L T A D O S 
1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
1.A. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
La muestra final para el estudio fue constituida por 369 limas, divididas en 4 grupos según 
el sistema rotatorio: ProTaper Universal, ProTaper Next, ProTaper Gold y ProFile Vortex 
Blue (Figura 23): 
 
- Grupo PTU, n=82 
- Grupo PTN, n=123 
- Grupo PTG, n=82  
- Grupo PVB, n=82  
 
Figura 23. Diagrama de la distribución de los sistemas rotatorios utilizados. 
 
El total de las 369 limas fue repartido, durante las diferentes fases de la investigación, en 
una serie de combinaciones de estos factores, y se agregaron para el análisis final. 
Los siguientes flow-chart describen la distribución de la muestra para el estudio en las 
modalidades de: prueba a la resistencia a la fatiga cíclica estática, resistencia a la fatiga 















1.A.1. ESTÁTICA  
Respecto a las limas utilizadas en la prueba de resistencia a la fatiga cíclica estática, la 
muestra total fue de 287 limas: 82 PTN, 82 PTU, 82 PVB y 41 PTG. Estas limas se 
subdividieron a la mitad para realizárseles la prueba en los dos ángulos de curvatura del 
estudio (45º y 60º). Las limas PTG sólo fueron sometidas al ángulo de 60º (Figura 24). 
 
 
Figura 24. Distribución total de limas por grupos en las pruebas de fatiga cíclica estática 












































Respecto a las limas utilizadas en la prueba de resistencia a la fatiga cíclica dinámica, la 




Figura 25. Distribución total de limas por grupos en las pruebas de fatiga cíclica dinámica 


























1.A.3. ESTUDIO COMPARATIVO RESULTADOS ESTÁTICA vs. DINÁMICA 
Respecto a las limas utilizadas para la comparación de los resultados obtenidos en las 
pruebas de resistencia a la fatiga cíclica estática y a la fatiga cíclica dinámica, la muestra 
total fue de 164 limas: 82 PTN y 82 PTG. Para que la comparación fuese lo más 
homogénea posible se excluyen las 41 limas de PTN en estática que trabajaron en el 




Figura 26. Distribución total de limas por grupos para la comparación de los resultados 
obtenidos en las pruebas de resistencia a la fatiga cíclica estática y a la fatiga cíclica 



























2. ANÁLISIS COMPARATIVO  
2.A. ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA ESTÁTICA  
2.A.1 ANÁLISIS DEL NCF POR FATIGA CÍCLICA ESTÁTICA 
Se estudió el número de ciclos hasta la fractura de manera estática en dos ángulos de 
curvatura de los sistemas rotatorios PTN, PTU, PVB y PTG. Un mayor número de ciclos 
hasta la fractura se atribuye a una mayor resistencia a la fatiga cíclica de las limas incluidas 
en el estudio, es decir, una menor fractura.  
  EFECTO DEL TIPO DE ALEACIÓN  
Se estudió si el tipo de aleación afectaba al NCF de los sistemas rotatorios. Los NCF para 
cada sistema rotatorio se presentan en la tabla 5 y en la figura 27.  
Las pruebas de comparaciones múltiples de Bonferroni concluyeron que entre cualquier 
par de grupos que se compare, existía una diferencia estadísticamente significativa 
(p<0,001) de su resistencia media. 
 
  Total PVB PTN PTU PTG 
N 287 82 82 82 41 
Media 808,3 1274,2 716,0 328,1 1021,5 
Desviación típica 445,1 382,0 163,2 86,5 264,8 
IC 95% media 756,6-860,0 1190,3-1358,2 680,2-751,9 309,1-347,1 937,9-1105,1 
Mínimo 99,0 550,0 330,0 99,0 415,0 
Máximo 2445,0 2445,0 1260,0 474,0 1767,0 
Mediana 714,0 1237,5 672,0 342,0 1065,0 




Figura 27. Diagrama del NCF medio de los sistemas rotatorios en funcionamiento 
estático y la desviación estándar. 
 
  EFECTO DE LA ANATOMÍA DEL CONDUCTO 
Se estudió la influencia de la anatomía del conducto, utilizando dos ángulos de curvatura 
en los conductos artificiales (45º y 60º) en el NCF de los sistemas rotatorios. Los NCF para 
cada sistema rotatorio y en los diferentes ángulos de curvatura se presentan en la tabla 6 
y en la figura 28. La descriptiva ilustró una mayor resistencia a la fatiga cíclica en el 
conducto con una angulación de 60º, pero la magnitud de las diferencias dependió del 
sistema rotatorio (p=0,004). Se empleó la prueba de Bonferroni, debido a la interacción 
significativa, estudiándose el efecto de cada factor dentro de los niveles del otro (Tabla 
7). Para los sistemas PVB y PTN las diferencias entre ángulos son muy significativas 
(p<0,001). Sin embargo, para PTU éstas se debilitan y no fueron tan significativas 
(p=0,067). Por ejemplo, para PTU las diferencias relativas entre ángulos fueron máximas, 
373 ciclos frente a 283, implicando un +32% de resistencia. En los otros 2 sistemas, sólo 






















 PVB PTN PTU PTG 
  Total 45º 60º Total 45º 60º Total 45º 60º Total 60º 
N 82 41 41 82 41 41 82 41 41 41 41 
Media 1274,2 1116,9 1431,5 716,0 644,1 787,9 328,1 282,7 373,5 1021,5 1021,5 
Desv típica 382,0 274,7 411,6 163,2 114,3 173,9 86,5 83,8 62,4 264,8 264,8 
Mínimo 550,0 550,0 705,0 330,0 330,0 549,0 99,0 114,0 99,0 415,0 415,0 
Máximo 2445,0 1650,0 2445,0 1260,0 933,0 1260,0 474,0 405,0 474,0 1767,0 1767,0 
Mediana 1237,5 1095,0 1405,0 672,0 648,0 759,0 342,0 327,0 369,0 1065,0 1065,0 
Tabla 6. Comparación del NCF según sistema rotatorio en los diferentes ángulos de 




Figura 28. Diagrama del NCF medio de los sistemas rotatorios en funcionamiento 
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 PVB PTN 472,8(*) 49,3 <0,001 353,9 591,7 
    PTU 834,2(*) 49,3 <0,001 715,3 953,1 
 45º PTN PVB -472,8(*) 49,3 <0,001 -591,7 -353,9 
    PTU 361,4(*) 49,3 <0,001 242,5 480,3 
  PTU PVB -834,2(*) 49,3 <0,001 -953,1 -715,3 
    PTN -361,4(*) 49,3 <0,001 -480,3 -242,5 
 PVB PTN 643,6(*) 49,3 <0,001 524,7 762,4 
    PTU 1058,0(*) 49,3 <0,001 939,1 1176,9 
 60º PTN PVB -643,6(*) 49,3 <0,001 -762,4 -524,7 
    PTU 414,4(*) 49,3 <0,001 295,6 533,3 
  PTU PVB -1058,0(*) 49,3 <0,001 -1176,9 -939,1 
    PTN -414,4(*) 49,3 <0,001 -533,3 -295,5 
Basadas en las medias marginales estimadas. * La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
Tabla 7. Comparación del número medios de ciclos hasta la fractura, según ángulos de 
curvatura y sistema rotatorio en la prueba de fatiga cíclica estática. Resultados de la 








  EFECTO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
Sabiendo que existen diferencias entre las diferentes aleaciones de los sistemas 
rotatorios, se plantea ahora la hipótesis de la superioridad de un tipo de sección 
transversal frente a otro en la resistencia a la fatiga cíclica. PTN es el único con una sección 
rectangular, frente a los otros sistemas rotatorios que presentan una sección transversal 
triangular, diferenciándose entre la triangular convexa (PTG y PTU) y la triangular (PVB). 
Los NCF para cada sección transversal se presentan en la tabla 8 y en la figura 29. Se 
encontraron diferencias significativas entre la durabilidad en función del tipo de sección 
transversal del sistema rotatorio (p<0,001). La sección transversal triangular presentó una 
mayor resistencia a la fatiga cíclica (p<0,001). Sin embargo, no encontramos diferencias 
significativas entre la sección triangular convexa y la sección rectangular descentrada 
(p=1,000).   
 
  SECCIÓN TRANSVERSAL 
  Total TRIANGULAR RECTANGULAR DESCENTRADA TRIANGULAR CONVEXA 
N 287 82 82 123 
Media 808,3 1274,2 716,0 559,2 
Desviación típica 445,1 382,0 163,2 368,3 
Mínimo 99,0 550,0 330,0 99,0 
Máximo 2445,0 2445,0 1260,0 1767,0 
Mediana 714,0 1237,5 672,0 372,0 
Tabla 8. Comparación del NCF según la sección transversal de los sistemas rotatorios 
utilizados en la prueba de fatiga cíclica estática. 
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Figura 29. Diagrama del NCF medio de los sistemas rotatorios en funcionamiento 
estático con las diferentes secciones transversales y la desviación estándar. 
 
  EFECTO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL Y DE LA ANATOMÍA DEL CONDUCTO 
Se estudió la influencia sobre la resistencia a la fatiga cíclica de la sección transversal de 
cada sistema rotatorio en las diferentes angulaciones de curvatura de los conductos. Los 
NCF para cada sección transversal, dentro de cada ángulo de curvatura, se presentan en 
la tabla 9 y en la figura 30. Se volvieron a encontrar diferencias significativas entre la 
durabilidad en función del tipo de sección transversal y de la anatomía del conducto 
(p<0,001). Dentro del conducto de 60° encontramos una mayor resistencia a la fatiga 
cíclica. La interacción sugiere que ese resultado fue más evidente en el grupo de sección 
triangular convexa (p<0,001). La sección transversal más resistente a la fatiga cíclica fue la 
triangular (p<0,001).  
Se empleó la prueba de Bonferroni debido a la interacción significativa, estudiándose el 
efecto de cada factor dentro de los niveles del otro (Tabla 10 y tabla 11). Para cualquier 
sección transversal encontramos diferencias significativas entre ángulos. En el sistema 
rotatorio con la sección transversal triangular convexa, la diferencia entre los dos ángulos 
de curvatura fue más marcada. Cuando se trabajó con conductos de 45º, encontramos 
diferencias entre cualquier tipo de sección transversal. Sin embargo, las diferencias entre 
la sección transversal triangular convexa y la rectangular, se debilitaron en los resultados 



















  SECCIÓN TRIANGULAR SECCIÓN RECTANGULAR DESCENTRADA 
SECCIÓN TRIANGULAR 
CONVEXA 
  Total 45º 60º Total 45º 60º Total 45º 60º 
N 82 41 41 82 41 41 123 41 82 
Media 1274,2 1116,9 1431,4 716,0 644,1 787,9 559,2 282,7 697,5 
Desv típica 382,0 274,7 411,6 163,1 114,3 173,9 368,3 83,8 377,9 
Mínimo 550,0 550,0 705,0 330,0 330,0 549,0 99,0 114,0 99,0 
Máximo 2445,0 1650,0 2445,0 1260,0 933,0 1260,0 1767,0 405,0 1767,0 
Mediana 1237,5 1095,0 1405,0 672,0 648,0 759,0 372,0 327,0 469,5 
Tabla 9. Comparación del NCF según sección transversal de los sistemas rotatorios y 





Figura 30. Diagrama del NCF medio de los sistemas rotatorios en funcionamiento 
estático con las diferentes secciones transversales y ángulo de curvatura de los conductos 
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 T R 472,8(*) 90,6 <0,001 254,7 690,9 
   TC 834,2(*) 90,6 <0,001 616,0 1052,3 
 45º R T -472,8(*) 90,6 <0,001 -690,9 -254,7 
   TC 361,3(*) 90,6 <0,001 143,2 579,5 
  TC T -834,2(*) 90,6 <0,001 -1052,3 -616,0 
   R -361,3(*) 90,6 <0,001 -579,5 -143,2 
 T R 501,1(*) 78,5 <0,001 312,2 690,0 
   TC 372,6(*) 74,0 <0,001 194,5 550,7 
 60º R T -501,1(*) 78,5 <0,001 -690,0 -312,2 
   TC -128,5 58,5 0,086 -269,3 12,2 
  TC T -372,6(*) 74,0 <0,001 -550,7 -194,5 
   R 128,5 58,5 0,086 -12,2 269,3 
Basadas en las medias marginales estimadas. *La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.  
* T: triangular, TC: triangular convexa, R: rectangular. 
Tabla 10. Comparación del NCF, según los ángulos de curvatura de los conductos 
artificiales y la sección transversal de los sistemas rotatorios en la prueba de fatiga cíclica 
estática. Resultados de la prueba de comparación múltiple de Bonferroni. 
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PVB 45º 60º -314,5(*) 49,3 <0,001 -411,6 -217,3 
 60º 45º 314,5(*) 49,3 <0,001 217,3 411,6 
PTN 45º 60º -143,7(*) 49,3 0,004 -240,9 -46,6 
  60º 45º 143,7(*) 49,3 0,004 46,6 240,9 
PTU 45º 60º -90,7 49,3 0,067 -187,8 6,4 
  60º 45º 90,7 49,3 0,067 -6,4 187,8 
Basadas en las medias marginales estimadas. * La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
Tabla 11. Comparación del NCF, según el sistema rotatorio y los ángulos de curvatura de 
los conductos artificiales en la prueba de fatiga cíclica estática. Resultados de la prueba 
de comparación múltiple de Bonferroni. 
 
2.A.2 TIEMPO HASTA LA FRACTURA 
  EFECTO DEL TIPO DE ALEACIÓN  
El tiempo hasta la fractura para cada sistema rotatorio se presenta en la tabla 12 y en la 
figura 31. La aleación Gold Wire del sistema PTG, obtuvo la mayor resistencia a la fatiga 
cíclica con respecto a los demás sistemas rotatorios. La aleación de NiTi convencional 
obtuvo los peores resultados. La diferencia media del tiempo hasta la fractura entre los 
sistemas rotatorios, fue estadísticamente significativa (p<0,001). 
Las pruebas de comparaciones múltiples de Bonferroni concluyeron que el tiempo de 
trabajo con PTG fue significativamente mayor que con cualquiera de los otros sistemas 
rotatorios (p<0,001). El tiempo de trabajo con PTU fue significativamente menor que con 
cualquiera de los otros sistemas rotatorios (p<0,001). No se encontraron diferencias 
significativas entre PTN y PVB (p=0,560). 
Otro enfoque para describir gráficamente la secuencia de tiempos a los que los 
instrumentos se rompieron es una curva estándar de ‘supervivencia’. En la figura 32, 
observamos la proporción de limas dentro de cada grupo que funcionó hasta un 
determinado tiempo. Las limas del grupo PTG funcionaron durante más tiempo que los 
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otros sistemas rotatorios, siendo especialmente superior respecto a PTU. Las primeras 
fracturas en el grupo de PTG se produjeron a partir de 1,68 minutos. 
 
  Total PVB PTN PTU PTG 
N 287 82 82 82 41 
Media 2,2 2,5 2,3 1,0 3,4 
Desviación típica 0,9 0,7 0,5 0,2 0,8 
IC 95% media 2,1-2,3 2,3-2,7 2,2-2,5 1,0-1,1 3,1-3,6 
Mínimo 0,3 1,1 1,1 0,3 1,6 
Máximo 5,8 4,8 4,2 1,5 5,8 
Mediana 2,1 2,4 2,2 1,1 3,5 
Tabla 12. Comparación del tiempo en minutos hasta la fractura según sistema rotatorio 
en la prueba de fatiga cíclica estática. 
 
 
Figura 31. Diagrama del tiempo medio hasta la fractura en minutos de los sistemas 























Los pequeños escalones de las curvas 
se producen en los valores de tiempo 
concretos en que se rompen los 
instrumentos.  
Representan una disminución de la 
probabilidad de la lima de seguir 
intacta, de ahí el leve salto hacia 
abajo.   
 
 
Figura 32. Diagrama de supervivencia. 
 
  EFECTO DE LA ANATOMÍA DEL CONDUCTO 
El tiempo hasta la fractura para cada sistema rotatorio en los diferentes ángulos de 
curvatura se presenta en la tabla 13 y en la figura 33. El análisis descriptivo indicó una 
mayor resistencia a la fatiga cíclica en el conducto con una angulación de 60º para todos 
los sistemas rotatorios (p<0,001). 
Se empleó la prueba de Bonferroni debido a la interacción significativa, estudiándose los 
ángulos de curvatura según cada sistema rotatorio (Tabla 14 y tabla 15). Para el conducto 
de 45º, no hubo diferencias significativas entre PVB y PTN (p=1,000) y tampoco las hubo 
a 60º, aunque dentro de este conducto se encontró una mayor heterogeneidad (p=0,114). 
PTU obtuvo los menores tiempos de trabajo en comparación con los otros sistemas 
rotatorios, bajo cualquier ángulo de curvatura (p<0,001). 






PVB PTN PTU PTG 
Conducto Conducto Conducto Conducto 
Total 45º 60º Total 45º 60º Total 45º 60º Total 60º 
N 82 41 41 82 41 41 82 41 41 41 41 
Media 2,5 2,2 2,8 2,3 2,1 2,6 1,1 0,9 1,2 3,4 3,4 
Desviación típica 0,7 0,5 0,82 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 
Mínimo 1,1 1,1 1,4 1,1 1,1 1,8 0,3 0,3 0,3 1,6 1,6 
Máximo 4,8 3,3 4,8 4,2 3,1 4,2 1,5 1,3 1,5 5,8 5,8 
Mediana 2,4 2,1 2,8 2,2 2,1 2,5 1,1 1,1 1,2 3,5 3,5 
Tabla 13. Comparación del tiempo en minutos hasta la fractura según sistema rotatorio, 




Figura 33. Diagrama del tiempo en minutos hasta la fractura de los sistemas rotatorios en 































Intervalo de confianza 







45º 60º -0,6(*) 0,1 <0,001 -0,8 -0,4 
60º 45º 0,6(*) 0,1 <0,001 0,4 0,8 
PTN 
45º 60º -0,4(*) 0,1 <0,001 -0,7 -0,2 
60º 45º 0,4(*) 0,1 <0,001 0,2 0,7 
PTU 
45º 60º -0,3(*) 0,1 0,008 -0,5 -0,1 
60º 45º 0,3(*) 0,1 0,008 0,1 0,5 
* La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
Tabla 14. Comparación del tiempo en minutos hasta la fractura, según sistema rotatorio 
y ángulos de curvatura en la prueba de fatiga cíclica estática. Resultados de la prueba de 
comparación múltiple de Bonferroni. 
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PTN 0,1 0,1 1,000 -0,2 0,4 
PTU 1,3(*) 0,1 <0,001 1,0 1,6 
PTN 
PVB -0,1 0,1 1,000 -0,4 0,2 
PTU 1,2(*) 0,1 <0,001 0,9 1,5 
PTU 
PVB -1,3(*) 0,1 <0,001 -1,5 -1,0 
PTN -1,2(*) 0,1 <0,001 -1,4 -0,9 
60º 
PVB 
PTN 0,2 0,1 0,114 -0,1 0,5 
PTU 1,6(*) 0,1 <0,001 1,3 1,9 
PTN 
PVB -0,2 0,1 0,114 -0,5 0,1 
PTU 1,3(*) 0,1 <0,001 1,1 1,6 
PTU 
PVB -1,6(*) 0,1 <0,001 -1,9 -1,3 
PTN -1,4(*) 0,1 <0,001 -1,7 -1,1 
* La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
Tabla 15. Comparación del tiempo en minutos hasta la fractura, según ángulos de 
curvatura de los conductos artificiales y del sistema rotatorio, en la prueba de fatiga cíclica 
estática. Resultados de la prueba de comparación múltiple de Bonferroni. 
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  EFECTO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
Se estudió la influencia de la sección transversal de cada sistema rotatorio, en la 
resistencia a la fatiga cíclica. El tiempo hasta la fractura para cada sección transversal se 
presenta en la tabla 16 y en la figura 34. Se observó una gran variabilidad en la resistencia 
entre los sistemas rotatorios con sección triangular convexa, consecuencia de agrupar dos 
grupos, con resultados de durabilidad tan dispares. No se encontraron diferencias 
significativas entre la durabilidad en función del tipo de sección transversal del sistema 
rotatorio (p<0,001). No las encontramos entre triangular y rectangular (p=0,841, 
Bonferroni), ni entre triangular y triangular convexa (p=0,305, Bonferroni), ni entre 
triangular convexa y rectangular (p=1,000, Bonferroni).  
  Total TRIANGULAR RECTANGULAR DESCENTRADA 
TRIANGULAR 
CONVEXA 
N 287 82 82 123 
Media 2,2 2,5 2,3 1,8 
Desviación típica 0,9 0,7 0,5 1,2 
Mínimo 0,3 1,1 1,1 0,3 
Máximo 5,8 4,8 4,2 5,8 
Mediana 2,1 2,4 2,2 1,2 
Tabla 16. Comparación del tiempo hasta la fractura según la sección transversal de los 
sistemas rotatorios utilizados en la prueba de fatiga cíclica estática. 
 
 
Figura 34. Diagrama del tiempo medio hasta la fractura en minutos de los sistemas 




















  EFECTO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL Y DE LA ANATOMÍA DEL CONDUCTO 
Se pretendió profundizar en el resultado anterior, estudiándose la influencia de la sección 
transversal de cada sistema rotatorio, en las diferentes angulaciones de curvatura de los 
conductos, en la resistencia a la fatiga cíclica. Los tiempos hasta la fractura para cada 
sección transversal, dentro de cada ángulo de curvatura, se presentan en la tabla 17 y en 
la figura 35. Se volvieron a encontrar diferencias significativas entre la durabilidad en 
función de la anatomía del conducto y del tipo de sección transversal (p<0,001). Dentro 
del conducto de 60°, encontramos una mayor resistencia a la fatiga cíclica en 
comparación al conducto de 45° (p<0,001). La sección transversal más resistente a la 
fatiga cíclica en ambos conductos fue la triangular (p<0,001).  
Se empleó la prueba de Bonferroni debido a la interacción significativa, estudiándose el 
efecto de cada factor dentro de los niveles del otro (Tabla 18 y tabla 19). En cualquier 
sección transversal se encontraron diferencias significativas pero entre las limas con una 
sección triangular la diferencia entre ángulos fue menos evidente. En el ángulo de 
curvatura de 45º, la sección transversal triangular convexa fue la menos resistente a la 
fatiga cíclica. En el ángulo de curvatura de 60°, las limas con sección transversal triangular 
convexa fueron menos resistentes a la fatiga cíclica, en comparación con las limas de 
sección triangular (p=0,013) y al límite respecto a las limas con sección transversal 
rectangular (p=0,058). 
  TRIANGULAR RECTANGULAR DESCENTRADA 
TRIANGULAR 
CONVEXA 
  Total 45º 60º Total 45º 60º Total 45º 60º 
N 82 41 41 82 41 41 123 41 82 
Media 2,6 2,2 2,9 2,4 2,2 2,6 1,9 0,9 2,3 
Desviación típica 0,8 0,6 0,8 0,5 0,4 0,6 1,2 0,3 1,3 
Mínimo 1,1 1,1 1,4 1,1 1,1 1,8 0,3 0,4 0,3 
Máximo 4,9 3,3 4,9 4,2 3,1 4,2 5,9 1,4 5,9 
Mediana 2,5 2,2 2,8 2,2 2,2 2,5 1,2 1,1 1,6 
Tabla 17. Comparación del tiempo medio en minutos hasta la fractura, según sección 
transversal de los sistemas rotatorios y ángulo de curvatura de los conductos artificiales 
utilizados en la prueba de fatiga cíclica estática. 
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Figura 35. Diagrama del tiempo medio hasta la fractura en minutos de los sistemas 
rotatorios en funcionamiento estático, con las diferentes secciones transversales y ángulo 
de curvatura de los conductos artificiales y la desviación estándar. 
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TRIANGULAR 45º 60º -0,6(*) 0,2 0,028 -1,1 -0,1 
 60º 45º 0,6(*) 0,2 0,028 0,1 1,1 
RECTANGULAR 
DESCENTRADA 45º 60º 
-0,9(*) 0,2 <0,001 -1,4 -0,4 
 60º 45º 0,9(*) 0,2 <0,001 0,4 1,4 
TRIANGULAR 
CONVEXA 45º 60º 
-2,5(*) 0,2 <0,001 -3,1 -2,1 
  60º 45º 2,5(*) 0,2 <0,001 2,1 3,1 
Basadas en las medias marginales estimadas. *La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.  
Tabla 18. Comparación del tiempo hasta la fractura según la sección transversal de los 
sistemas rotatorios y de los ángulos de curvatura de los conductos artificiales, en la prueba 
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 T R 0,1 0,2 1,000 -0,6 0,7 
    TC 1,2(*) 0,2 <0,001 0,6 1,9 
45º R T -0,1 0,2 1,000 -0,7 0,6 
    TC 1,2(*) 0,2 <0,001 0,5 1,8 
  TC T -1,2(*) 0,2 <0,001 -1,9 -0,6 
    R -1,2(*) 0,2 <0,001 -1,8 -0,5 
 T R -0,2 0,2 1,000 -0,8 0,3 
    TC -0,6(*) 0,2 0,013 -1,2 -0,1 
60º R T 0,2 0,2 1,000 -0,3 0,8 
    TC -0,4 0,2 0,058 -0,8 0,1 
  TC T 0,6(*) 0,2 0,013 0,1 1,2 
    R 0,4 0,2 0,058 -0,1 0,8 
Basadas en las medias marginales estimadas. * La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
* T: triangular, TC: triangular convexa, R: rectangular. 
Tabla 19. Comparación del tiempo hasta la fractura, según los ángulos de curvatura de 
los conductos artificiales y la sección transversal de los sistemas rotatorios en la prueba 





2.B. ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA DINÁMICA 
2.B.1 ANÁLISIS DEL NCF POR FATIGA CÍCLICA DINÁMICA 
Se estudió el número de ciclos hasta la fractura de manera dinámica de los sistemas 
rotatorios PTN y PTG. Un mayor número de ciclos hasta la fractura se atribuye a una mayor 
resistencia a la fatiga cíclica de las limas incluidas en el estudio. 
  EFECTO DEL TIPO DE ALEACIÓN  
Se estudió si el tipo de aleación afectaba al NCF de los sistemas rotatorios. Los NCF para 
cada sistema rotatorio se presentan en la tabla 20 y en la figura 36. El análisis descriptivo 
puso de manifiesto un NCF medio significativamente superior para la aleación Gold Wire 
del sistema PTG, con respecto a la aleación de NiTi M-Wire del sistema PTN (p<0,001). 
 
  Total PROTAPER NEXT PROTAPER GOLD 
N 82 41 41 
Media 1427,1 1072,6 1781,5 
Desviación típica 420,8 198,8 248,1 
IC 95% media 1334,7-1519,6 1009,9-1135,4 1703,2-1859,9 
Mínimo 702,0 702,0 1194,0 
Máximo 2190,0 1494,0 2190,0 
Mediana 1437,0 1047,0 1761,0 





Figura 36. Diagrama del NCF medio de los sistemas rotatorios en funcionamiento 
dinámico y la desviación estándar. 
 
2.B.2 TIEMPO HASTA LA FRACTURA POR FATIGA CÍCLICA DINÁMICA 
Se estudió el tiempo hasta la fractura de manera dinámica de los sistemas rotatorios PTN 
y PTG. Un mayor tiempo hasta la fractura, se atribuye a una mayor resistencia a la fatiga 
cíclica de las limas incluidas en el estudio.  
  EFECTO DEL TIPO DE ALEACIÓN  
El tiempo hasta la fractura para cada sistema rotatorio se presenta en la tabla 21 y en la 
figura 37. La aleación Gold Wire del sistema PTG, obtuvo la mayor resistencia a la fatiga 
cíclica en comparación a la aleación de NiTi M-Wire, del sistema PTN (p<0,001). 
 
  Total PROTAPER NEXT PROTAPER GOLD 
N 82 41 41 
Media 4,7 3,5 5,9 
Desviación típica 1,4 0,6 0,8 
IC 95% media 4,5-5,1 3,7-3,8 5,7-6,2 
Mínimo 2,3 2,3 3,9 
Máximo 7,3 4,9 7,3 
Mediana 4,8 3,5 5,9 
Tabla 21. Comparación del tiempo en minutos hasta la fractura según sistema rotatorio, 




















Figura 37. Diagrama del tiempo medio hasta la fractura en minutos, de los sistemas 
rotatorios en funcionamiento dinámico y la desviación estándar. 
 
2.C. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 
PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA ESTÁTICA Y A LA RESISTENCIA 
A LA FATIGA CÍCLICA DINÁMICA 
Se compararon los resultados del número de ciclos hasta la fractura y del tiempo hasta la 
fractura, obtenidos en la prueba a la resistencia a la fatiga cíclica en modo de 
funcionamiento estático, con los obtenidos en funcionamiento dinámico. Para el análisis 
se utilizaron los resultados de los sistemas rotatorios PTN y PTG.  
 
2.C.1. COMPARACIÓN DEL NCF EN FATIGA CÍCLICA ESTÁTICA VS. DINÁMICA  
Se estudió si los NCF de los sistemas rotatorios variaban al realizar la prueba de fatiga 
cíclica de una manera estática a sí se realizaron de una manera dinámica. Los NCF para 
cada sistema rotatorio, en cada modalidad de prueba, se presentan en la tabla 22 y en la 
figura 38. La descriptiva ilustró un NCF medio significativamente superior en los sistemas 
rotatorios sometidos a la prueba de fatiga cíclica dinámica, en comparación con los 

















  MODO 
  Total ESTÁTICO DINÁMICO 
  Total PTN PTG Total PTN PTG Total PTN PTG 
N 164 82 82 82 41 41 82 41 41 
Media 1165,9 930,3 1401,5 904,7 787,9 1021,5 1427,1 1072,7 1781,6 
Desviación 
típica 
433,8 234,5 459,6 251,7 173,9 264,8 420,8 198,8 248,1 
Mínimo 415,0 549,0 415,0 415,0 549,0 415,0 702,0 702,0 1194,0 
Máximo 2190,0 1494,0 2190,0 1767,0 1260,0 1767,0 2190,0 1494,0 2190,0 
Mediana 1065,0 931,5 1405,5 894,0 759,0 1065,0 1437,0 1047,0 1761,0 
Tabla 22. Comparación del NCF según sistema rotatorio en la prueba de fatiga cíclica 




Figura 38. Diagrama del NCF medio de los sistemas rotatorios en funcionamiento 
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Para ambos sistemas rotatorios, se encontraron diferencias significativas entre el modo 
de trabajo estático y el dinámico, las cuales se intensificaron con el sistema PTG. Para 
cualquiera de las dos modalidades de trabajo se encontraron diferencias significativas 
entre PTN y PTG, las cuales se magnificaron cuando se utilizaban en la prueba de fatiga 
cíclica dinámica (Tabla 23 y tabla 24). 
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PTN Estático Dinámico -284,8(*) 49,6 <0,001 -382,7 -186,9 
  Dinámico Estático 284,8(*) 49,6 <0,001 186,9 382,7 
PTG Estático Dinámico -760,1(*) 49,6 <0,001 -857,9 -662,2 
  Dinámico Estático 760,1(*) 49,6 <0,001 662,2 857,9 
Basadas en las medias marginales estimadas. *La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
Tabla 23. Comparación del NCF medio hasta fractura, según los sistemas de rotatorios y 
modo de funcionamiento estático y dinámico. Resultados de la prueba de comparación 
múltiple de Bonferroni. 
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Estático PTN PTG -233,6(*) 49,6 <0,001 -331,5 -135,7 
  PTG PTN 233,6(*) 49,6 <0,001 135,7 331,5 
Dinámico PTN PTG -708,9(*) 49,6 <0,001 -806,8 -610,9 
  PTG PTN 708,9(*) 49,6 <0,001 610,9 806,8 
Basadas en las medias marginales estimadas. *La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
Tabla 24. Comparación del NCF medio hasta fractura, según modo de funcionamiento 
estático y dinámico y sistemas de rotatorios. Resultados de la prueba de comparación 




2.C.2. COMPARACIÓN DEL TIEMPO HASTA LA FRACTURA EN FATIGA CÍCLICA 
ESTÁTICA VS. DINÁMICA  
Se estudió si el tiempo hasta la fractura de los sistemas rotatorios variaban al realizar la 
prueba de fatiga cíclica de una manera estática o, si por el contrario, se realizaban de una 
manera dinámica. El tiempo hasta la fractura para cada sistema rotatorio, en cada 
modalidad de prueba se presenta en la tabla 25 y en la figura 39. El análisis descriptivo 
demostró un tiempo medio hasta la fractura significativamente superior en los sistemas 
rotatorios sometidos a la prueba de fatiga cíclica dinámica, en comparación con los 
sistemas rotatorios sometidos a la prueba de fatiga cíclica estática (p<0,001). 
 
 MODO 
  Total ESTÁTICO DINÁMICO 
  Total PTN PTG Total PTN PTG Total PTN PTG 
N 164 82 82 82 41 41 82 41 41 
Media 3,9 3,1 4,7 3,0 2,6 3,4 4,8 3,6 5,9 
Desviación 
típica 
1,4 0,8 1,5 0,8 0,6 0,9 1,4 0,7 0,8 
Mínimo 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 2,3 2,3 3,9 
Máximo 7,3 4,9 7,3 5,9 4,2 5,9 7,3 4,9 7,3 
Mediana 3,6 3,1 4,7 2,9 2,5 3,6 4,8 3,5 5,9 
Tabla 25. Comparación del tiempo en minutos hasta la fractura, según sistema rotatorio 
en la prueba de fatiga cíclica estática y en la prueba de fatiga cíclica dinámica. 
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Figura 39. Diagrama del tiempo medio hasta la fractura en minutos, de los sistemas 
rotatorios en funcionamiento estático y dinámico y la desviación estándar. Resultados del 
test F del modelo ANOVA de 2 vías. 
 
Para ambos sistemas rotatorios se encontraron diferencias significativas entre el modo de 
trabajo estático y el dinámico, las cuales se intensificaron con el sistema PTG. El p-valor 
fue del orden 10-8 en PTN y de 10-33 en PTG (Tabla 26). Para cualquiera de las dos 
modalidades de trabajo se encontraron diferencias significativas entre PTN y PTG, pero, 
de nuevo, se magnificaron cuando se utilizaban en la prueba de fatiga cíclica dinámica 
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Estático Dinámico -0,9(*) 0,2 <0,001 -1,3 -0,6 
Dinámico Estático 0,9(*) 0,2 <0,001 0,6 1,3 
PROTAPER 
GOLD 
Estático Dinámico -2,5(*) 0,2 <0,001 -2,8 -2,2 
Dinámico Estático 2,5(*) 0,2 <0,001 2,2 2,8 
Basadas en las medias marginales estimadas. * La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
Tabla 26. Comparación del tiempo hasta la fractura, según los sistemas de rotatorios y 
modo de funcionamiento estático y dinámico. Resultados de la prueba de comparación 
múltiple de Bonferroni. 
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PTN PTG -0,8(*) 0,2 <0,001 -1,1 -0,5 
 PTG PTN 0,8(*) 0,2 <0,001 0,5 1,1 
DINÁMICO 
PTN PTG -2,4(*) 0,2 <0,001 -2,7 -2,0 
PTG PTN 2,4(*) 0,2 <0,001 2,0 2,7 
Basadas en las medias marginales estimadas. * La diferencia de las medias es significativa al nivel 0,05. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
Tabla 27. Comparación del tiempo hasta la fractura, según modo de funcionamiento 
estático y dinámico y los sistemas rotatorios. Resultados de la prueba de comparación 


















D I S C U S I Ó N 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
1.A. SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS ROTATORIOS 
El objetivo del presente estudio fue evaluar los factores que afectaban a la resistencia a la 
fatiga cíclica de sistemas rotatorias con distinto procesamiento del NiTi. En este estudio 
se decidió comparar cuatro sistemas rotatorios de NiTi, tres sistemas rotatorios fabricados 
con NiTi M-Wire con diferentes tratamientos de superficie (ProTaper Next, ProTaper Gold 
y Profile Vortex Blue) y un sistema fabricado con NiTi convencional (ProTaper Universal).  
La resistencia a la fatiga cíclica está determinada por múltiples factores, entre ellos el 
diseño de los instrumentos, por lo que las comparaciones entre los cuatro sistemas 
rotatorios analizados han sido complicadas. Por ello, se seleccionaron limas con una 
misma longitud de 25 mm y el mismo diámetro en la punta de 0,25mm, con un diseño lo 
más similar posible: la ProTaper Universal F2, la ProTaper Next X2, la ProTaper Gold F2 y 
Profile Vortex Blue 25/06.  
Los sistemas rotatorios fueron accionados a las velocidades recomendadas por los 
fabricantes. Tres de los sistemas rotatorios utilizados se accionaron a 300 rpm, mientras 
que un sistema fue accionado a 500 rpm. Al calcular los NCF se pueden hacer 
comparaciones directas entre archivos operados a diferentes velocidades (145). 
 
1.B. DISPOSITIVOS FATIGA CÍCLICA  
La Asociación Dental Americana (ADA) en la especificación nº28 (146) establece test para 
medir la resistencia a la torsión y la flexibilidad de limas manuales de acero inoxidable. 
Sin embargo, no existe un test universalmente aceptado para medir la resistencia a la 
fatiga cíclica de limas rotatorias de NiTi (120,146). Un modelo ideal implicaría la 
instrumentación de conductos curvos en los dientes naturales (16). Aunque el uso de 
dientes extraídos simula mejor las situaciones clínicas, no son ideales para el análisis de 
la fatiga cíclica porque no están anatómicamente estandarizados, y puede haber otros 
factores de confusión, como la fatiga por torsión (120,150). 
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Hay que tener en cuenta que los resultados de los estudios que usan conductos artificiales 
deben extrapolarse a las condiciones clínicas con cautela, debido a las diferencias entre 
un bloque de acero inoxidable y la dentina (151,152). Como resultado, varios dispositivos 
y métodos se han utilizado para investigar in vitro la resistencia a la fatiga cíclica de las 
limas rotatorias de NiTi. Estos dispositivos con conductos artificiales estandarizados, 
permiten que las limas giren hasta la fractura empleando diferentes curvaturas (17). A 
pesar de ello sería interesante la estandarización internacional de una prueba de fatiga 
cíclica para unificar las metodologías y así poder comparar los resultados de diferentes 
grupos investigadores (120).  
En el presente estudio, para la realización de los conductos y dispositivos, nos basamos 
en el estudio de Pruett y en el de Plotino (16,120). Plotino y cols. (120) evaluaron la 
influencia de la anatomía de los conductos artificiales ante la resistencia a la fatiga cíclica 
de limas rotatorias de NiTi. Emplearon dos conductos artificiales con el mismo ángulo y 
radio de curvatura, pero con distinta forma. Uno de los conductos presentaba una forma 
cónica que se correspondía con las dimensiones de las limas incluidas en el estudio, 
mientras que el segundo conducto mostraba unas dimensiones mayores que no 
coincidían con el diámetro y conicidad de la lima. Obtuvieron como resultado que la 
forma del conducto radicular artificial influyó en la trayectoria de la lima. Por ello, en el 
presente estudio se decidió utilizar un conducto de acero inoxidable estandarizado con 
una única forma y diseñado específicamente para las limas del estudio. El diámetro de los 
conductos artificiales fue mayor al de las limas permitiendo la rotación libre de las mismas 
dentro del conducto, fijándose una longitud de 20 mm con un diámetro en la punta de 
0,40 mm y un diámetro total de 0,90 mm. Además, se fijó la pieza de mano para eliminar 
las interferencias que pudiesen causar el operador al realizar los movimientos de entrada 
y salida dentro de los conductos artificiales y se utilizó vaselina como lubricante para 
reducir la fricción de las limas con las paredes de los conductos metálicos y minimizar la 




2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
A continuación, se procederá a revisar los resultados obtenidos en el estudio. La 
comparación de estos, con los publicados en la literatura, se hace difícil debido a la falta 
de uniformidad en la metodología empleada por los diferentes autores, y a la gran 
cantidad de publicaciones existentes. Para discutir los resultados vamos a dividirlos en los 
resultados obtenidos según la aleación del sistema rotatorio, la anatomía del conducto 
radicular, la sección transversal y las diferencias entre realizar una prueba de fatiga cíclica 
estática o una prueba de fatiga cíclica dinámica. 
  
2.A. ALEACIONES DE NITI  
La aleación de los sistemas rotatorios y los nuevos procesos de fabricación, como los 
tratamientos de superficie, mejoran las propiedades estructurales de los sistemas 
rotatorios y aumentan la resistencia a la fatiga cíclica; siendo los nuevos sistemas 
rotatorios mucho más resistentes a la fatiga cíclica que sus antecesores (31,49,64,77,149). 
Estos hallazgos fueron observados por Elanghy y cols. (153) en su estudio in vitro con los 
sistemas TRUShape, ProTaper Next, ProTaper Gold y ProTaper Universal. Corroboraron 
que los sistemas rotatorios sometidos a tratamientos térmicos, ProTaper Next y ProTaper 
Gold, presentaban una mayor resistencia a la fatiga cíclica en comparación a los sistemas 
fabricados con aleación de NiTi convencional, TRUShape y ProTaper Universal (p<0,001).  
Resultados muy similares fueron obtenidos por Uygun y cols. (108) en el que compararon 
ProFile Vortex Blue, ProTaper Next y ProTaper Universal, y obtuvieron que el sistema 
fabricado con la aleación Blue Wire fue el más resistente a la fatiga cíclica. Años más tarde, 
Uygun y cols. (106) realizaron otro estudio en el que compararon la resistencia a la fatiga 
cíclica entre ProTaper Gold, ProTaper Next y ProTaper Universal. Concluyeron que los 
sistemas rotatorios fabricados con nuevas aleaciones mostraron un aumento significativo 
en la media del NCF en comparación con los sistemas anteriores (p<0,01), aunque no 
encontraron diferencias significativas entre ProTaper Gold y ProTaper Next (p>0,01). 
En concordancia con estos estudios mencionados anteriormente en nuestra 
investigación, el sistema rotatorio más resistente a la fatiga cíclica fue ProFile Vortex Blue, 
seguido de ProTaper Gold, ProTaper Next y ProTaper Universal, siendo las aleaciones de 
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NiTi con tratamiento térmico, más resistentes a la fatiga cíclica en comparación a las 
aleaciones de NiTi convencional (p<0,001). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
confirma la hipótesis alternativa, que consideraba que existía una mayor resistencia a la 
fatiga cíclica de las limas fabricadas con nuevas aleaciones de NiTi con respecto a las 
fabricadas con NiTi convencional. 
El estudio de Tsujimoto y cols. (154) es el único encontrado en la literatura que obtiene 
que los sistemas rotatorios NiTi de nueva generación no mejoran la resistencia a la fatiga 
cíclica en comparación con los sistemas convencionales. En dicho estudio investigaron la 
superficie de las limas, el corte de la superficie fracturada y las propiedades fisicoquímicas 
relacionadas con la fatiga cíclica de los sistemas ProFile, ProFile, ProFile Vortex Blue y K3 
XF; no obstante, hay que destacar que se trata de un estudio con un tamaño muestral 
escaso, con sólo 10 limas por grupo. 
 
2.B. ANATOMÍA DEL CONDUCTO RADICULAR  
Creemos que la geometría del conducto radicular, que como hemos visto anteriormente 
viene determinada por el radio y ángulo de curvatura, es uno de los factores más 
influyentes en la fractura de los instrumentos NiTi. El riesgo de que se produzca una 
fractura aumenta en conductos con una anatomía compleja, en los que se obtienen los 
resultados más bajos de NCF (16,77,84,114).  
Castelló-Escrivá y cols. (134) y Montenegro-Santillán y cols. (149) que compararon la 
resistencia a la fatiga cíclica empleando diferentes ángulos de curvatura, obtuvieron que 
el conducto artificial con mayor complejidad anatómica generaba un menor número de 
ciclos hasta la fractura. Asimismo, Lopes y cols. (124) evaluaron tanto el ángulo de 
curvatura, como el radio de curvatura de los conductos, concluyendo que ambos 
parámetros influyen en el NCF de los sistemas rotativos sometidos a una carga de flexión. 
En concordancia con los estudios anteriormente mencionados, el riesgo de fractura 
aumenta a medida que aumenta el ángulo de curvatura y a medida que disminuye el radio 
de curvatura (77,121,124-126). 
Los resultados de la presente investigación muestran valores superiores de resistencia a 
la fatiga cíclica. Es decir, los NCF fueron superiores en el conducto que presentaba menor 
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complejidad anatómica para todos los sistemas rotatorios utilizados (p<0,001). Los 
resultados que hemos obtenido en nuestro estudio eran previsibles, ya que basándonos 
en los artículos revisados el ángulo de curvatura es un factor importante en la fractura de 
los sistemas rotatorios de NiTi. 
 
2.C. SECCIÓN TRANSVERSAL  
Dentro de los factores intrínsecos de los sistemas rotatorios que influyen en la fractura, en 
el presente estudio la investigación se centró en la comparación de las diferentes 
secciones transversales, puesto que los instrumentos seleccionados presentaban el 
mismo diámetro y una conicidad muy similar, pero diferentes secciones transversales. Las 
limas rotatorias ProTaper Universal tienen una sección transversal triangular convexa, las 
limas ProTaper Next tienen una sección transversal rectangular descentrada, las limas 
ProTaper Gold una sección transversal triangular convexa y las limas rotatorias Profile 
Vortex Blue presentan una sección transversal triangular.  
Cheung y cols. (51) realizaron un estudio mediante un análisis de elementos finitos 
demostrando que un diseño de sección transversal triangular poseía una mayor 
resistencia a la fatiga cíclica que un diseño de sección transversal rectangular. Esta 
diferencia podría estar relacionada con la menor masa metálica de los instrumentos con 
una sección transversal triangular, en comparación con la de los instrumentos con una 
sección transversal rectangular de un diámetro similar, resultados que concuerdan con 
los obtenidos en otros estudios (125,127,155). 
Por otro lado, Elnaghy (108) comparó la resistencia a la fatiga cíclica de ProTaper Next, 
Twisted Files, HyFlex CM y ProTaper Universal, concluyendo que las limas ProTaper Next 
con un diseño transversal rectangular y fabricadas con M-Wire, presentaban una mayor 
flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica. Observó que estos resultados podrían ser el 
resultado del diseño rectangular no uniforme de la sección transversal y la reducción de 
los puntos de contacto entre la lima y la pared del conducto radicular. Por tanto, las 
posibles diferencias para la resistencia a la fatiga cíclica podrían ser debidas tanto a las 
diferentes secciones transversales como a las diferentes aleaciones de NiTi. Siendo 
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seguramente el factor de la aleación de NiTi el más influyente en la resistencia a la fatiga 
cíclica (105,106).  
Resulta difícil contrastar los resultados del efecto de la sección transversal sobre la 
resistencia a la fatiga cíclica porque no existe bibliografía suficiente, ni el diseño de los 
estudios y de las limas utilizadas es comparable. Además, no separan completamente el 
factor de la sección transversal de otros factores, que como ya hemos visto, influyen en la 
resistencia de las limas. Así pues, éste es un factor muy controvertido dentro de la 
literatura.  
En nuestro estudio observamos que, para un mismo diámetro, la sección transversal más 
resistentes a la fatiga cíclica fue la de Profile Vortex Blue (p<0,001). Sin embargo, es difícil 
discernir cuál es el factor que más condiciona los resultados de resistencia a la fatiga 
cíclica; si el diseño de la sección transversal o la aleación Blue Wire. Aunque es lógico 
pensar que, para un mismo diámetro, una sección que implique mayor masa del 
instrumento se traducirá en una reducción en la resistencia a la fatiga cíclica. Si 
comparamos los resultados de los artículos revisados con los obtenidos en nuestro 
estudio, observamos que el factor más influyente es el tipo de aleación, quedando en 
segundo plano la sección transversal, puesto que las ProTaper Gold a pesar de tener la 
misma sección transversal que las ProTaper Universal, presentan una mayor resistencia a 
la fatiga cíclica. Pensamos que sea debido a que las ProTaper Gold están fabricadas con 
aleación Gold Wire. 
 
2.D. COMPARACIÓN ENTRE PRUEBA ESTÁTICA Y PRUEBA DINÁMICA 
Muchos estudios in vitro estudian la resistencia a la fatiga cíclica de los sistemas de NiTi 
bajo muchos parámetros de investigación con el fin de tener una idea aplicable a la 
práctica diaria, pero como ya hemos explicado, no hay ningún dispositivo estandarizado. 
La utilización de pruebas de fatiga cíclica en modo estático o dinámico es un tema de 
debate en la literatura. En trabajos revisados no se han encontrado muchos estudios que 
comparen los resultados obtenidos en las pruebas estáticas, con los obtenidos en las 
pruebas dinámicas para ver cómo influye cada tipo de prueba (90,148,156,157). Por este 
motivo, en el presente estudio, también planteamos la comparación de ambas pruebas. 
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Los investigadores defensores de los dispositivos estáticos (27,129,148) argumentan que 
la fatiga cíclica es un proceso en el cual los defectos se acumulan por la aplicación 
repetida de cargas en un punto de máxima flexión. Así, evalúan, de una manera estática, 
la resistencia de la aleación en el punto de máxima tensión, aplicando movimientos para 
los cuales las limas no han sido diseñadas. Además, a pesar de que en las pruebas 
dinámicas se puede estandarizar el movimiento axial, tampoco consiguen que sea el 
mismo movimiento que realizamos en la práctica clínica habitual. Las pruebas estáticas 
aceleran artificialmente el proceso de fractura, por lo que otros estudios, nos dan 
resultados más reales y reproducibles, asemejando más fielmente el comportamiento del 
sistema rotatorio en condiciones de uso normal.  
La mayoría de las investigaciones evalúan las limas en condiciones estáticas, no teniendo 
en cuenta el efecto del movimiento de entrada y salida aplicado durante la 
instrumentación. Varios autores afirman que los estudios llevados a cabo con pruebas 
dinámicas crean condiciones en el laboratorio más parecidas a las que encontraremos 
clínicamente, en cuanto al desgaste y al mecanismo de fractura de los instrumentos 
rotatorios. Esto es debido a que las limas no se mantienen estáticas dentro de los 
conductos al instrumentarlos, sino que realizan un movimiento de picoteo, de entrada y 
salida. Estos movimientos hacen que los puntos de estrés se distribuyan a lo largo del eje 
de las limas durante la instrumentación, igual que ocurre al usarlas clínicamente. Esto les 
diferencia de los dispositivos estáticos, en los cuales la fuerza de flexión está siempre 
aplicada sobre el mismo punto de la lima. Por tanto, concluyen que las pruebas dinámicas 
nos proporcionan una información más extrapolable a nuestra práctica clínica que las 
pruebas estáticas (26,121,156). 
Lopes y cols. (124) publicaron un estudio evaluando la resistencia a la fractura por fatiga 
cíclica del sistema ProTaper Universal de una manera estática y de una manera dinámica. 
Sus resultados indican que los NCF fueron menores para las limas evaluadas en la prueba 
de fatiga cíclica estática en comparación con las de la prueba dinámica. Resultados 
similares obtuvieron Keles y cols (148), que estudiaron la resistencia a la fatiga cíclica de 
los sistemas Reciproc Blue, Reciproc, WaveOne Gold y WaveOne, encontrando que todos 
los sistemas fueron más resistentes en la prueba dinámica. Sin embargo, concluyen que 
las pruebas dinámicas no son tan útiles como sería deseable para reproducir las 
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situaciones clínicas porque los clínicos no realizan un movimiento de picoteo 
estandarizado y, por otra parte, la única información que nos proporcionan, es el tiempo 
in vitro que el instrumento tarda en fracturarse. 
En el presente estudio, para comparar los resultados entre las pruebas de fatiga cíclica 
estática y dinámica, sólo utilizamos los sistemas ProTaper Next y ProTaper Gold, debido 
a que el sistema ProTaper Universal ya no se fabrica y que el sistema ProFile Vortex Blue 
es muy difícil de adquirir en España. En cuanto a los resultados obtenidos, la realización 
de una prueba dinámica produce que, tanto el tiempo hasta la fractura como los NCF, 
para ambos sistemas rotatorios sean mayores, respecto a los resultados obtenidos en la 
prueba estática. Seguramente debido a que se reduce la tensión-compresión en la lima 
en el punto de máxima curvatura del conducto artificial, lo que aumenta la resistencia a la 
fractura (26). Por lo tanto, el modo de trabajo estático o dinámico es un factor 
determinante en la resistencia a la fractura por fatiga cíclica (p<0,001). Estos resultados 
coinciden con los obtenidos en el resto de estudios (26,90,121,148,156,157) que también 
observan una mayor resistencia a la fatiga cíclica cuando se analiza con pruebas 
dinámicas. Sin embargo, cabe destacar que, aunque el movimiento dinámico aumentó la 
resistencia a la fatiga cíclica, el sistema ProTaper Gold fue más resistente que el sistema 















C O N C L U S I O N E S 
 
1. El sistema rotatorio Profile Vortex Blue fabricado con la aleación Blue Wire, fue el más 
resistente a la fractura por fatiga cíclica estática. El sistema rotatorio Protaper Gold 
mostró más resistencia a la fatiga cíclica en modo dinámico, que el sistema rotatorio 
Protaper Next. 
 
2. La resistencia a la fatiga cíclica en el conducto de 45° fue significativamente menor 
que en el conducto de 60º, evidenciando así que la anatomía del conducto radicular 
influye en dicha resistencia. 
 
3. La sección transversal triangular fue significativamente la más resistente a la fractura 
por fatiga cíclica, no encontrando diferencias estadísticamente significativas en la 
resistencia a la fractura entre la sección transversal rectangular y la sección transversal 
triangular convexa. 
 
4. Tanto el número de ciclos hasta la fractura como el tiempo hasta la fractura, fueron 
significativamente menores con las pruebas de resistencia a la fatiga estática que con 
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